
ＧＦＲ方面，具有较肌酐更高的敏感度与特异性
［２］。从本文可

以看出，肾病患者血ＣｙｓＣ的变化是非常明显的，肾炎、肾病和

肾结石患者阳性率与对照组比较差异有统计学意义（犘＜

０．０５），ＡＲＦ组与ＣＲＦ组不仅与对照组比较差异有统计学意

义（犘＜０．０１），而且ＡＲＦ组与ＣＲＦ组比较差异有统计学意义

（犘＜０．０５），由此说明ＣｙｓＣ在肾脏疾病诊断与鉴别诊断中的

作用是非常明显的，有传统项目不可替代的作用。

血清ＬＰＳ主要由胰腺细胞分泌，绝大多数进入十二指肠，

只有极少部分进入血液，故在健康人血清中只能检测低水平的

ＬＰＳ，在胰腺炎发作后，胰腺腺泡被大量破坏造成胰管堵塞，阻

碍ＬＰＳ进入十二指肠而返流入血，血清ＬＰＳ迅速升高，所以

ＬＰＳ主要用于急性胰腺炎的诊断，在肾脏疾病的诊治中应用较

少。肾衰竭引起ＬＰＳ升高的机制还不十分明确，可能是肾衰

竭毒素引起的血管病变致胰腺血液循环障碍，而且这些微循环

的变化与胰腺病变的严重程度及血浆胰酶升高水平相平行。

胰腺缺血引起胰腺炎或胰腺缺血导致炎性反应介质和血管活

性物质如血栓素、前列环素、血小板活化因子、内皮细胞舒张因

子释放进一步加重胰腺炎。再者尿毒症体内氧自由基常升高，

氧自由基还可通过促进内皮素（ＥＴ）的信使核糖核酸（ｍＲＮＡ）

或ＥＴ基因表达，使ＥＴ的生成或释放增加。ＥＴ是由血管内

皮细胞产生的一种作用极强的缩血管多肽，能收缩微血管，使

腺泡细胞缺血坏死［３］，引起胰腺组织损伤。本科室对对照组、

肾炎组、肾结石组、肾病组、ＡＲＦ、ＣＲＦ各组进行血清ＬＰＳ测

定，从表１中可以看出，对照组ＬＰＳ水平明显低于各疾病组，

但肾炎组、肾结石组、肾病组略高于对照组，差异无统计学意义

（犘＞０．０５），而ＡＲＦ、ＣＲＦ组ＬＰＳ大大高于其他各组，差异有

统计学意义（犘＜０．０１），ＡＲＦ与ＣＲＦ组比较，差异有统计学意

义（犘＜０．０５），与文献报道一致
［４］，从而说明肾衰竭时血中

ＬＰＳ实验室检查不失为又一个较好的诊断和鉴别诊断依据。

实验结果表明，ＬＰＳ可以成为反映肾衰竭的一种血清学指

标，血ＣｙｓＣ和ＬＰＳ同时测定不适为肾衰竭的诊断及鉴别诊

断的又一血清学指标。
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临床研究

腺苷脱氨酶双试剂测定的全自动分析方法

何忠发１，陈敬捷２△，罗雪林１，韦　炜
１，黄玉庭１，俞广全１，陈桂兰１，杨小兵２（１．广西来宾市人民医院检验科　

５４６１００；２．广西柳州市龙潭医院检验科　５４５０００）

　　【摘要】　目的　在全自动生化仪上建立双试剂测定腺苷脱氨酶（ＡＤＡ）活性的方法。方法　在全自动生化仪

上编写测定程序，孵育时间２４０ｓ，读空白时间６０ｓ，延迟时间３０ｓ，连续监测时间１２０ｓ，主波长３４０ｎｍ，副波长４１０

ｎｍ。结果　本法试剂稳定，精密度良好，批内犆犞３．１％，批间犆犞３．９％，线性范围２００Ｕ／Ｌ，参考范围４～２５Ｕ／Ｌ。

结论　双试剂全自动分析腺苷脱氨酶，方法设计符合全自动分析条件，精密度高，结果准确。

【关键词】　腺苷脱氨酶；　连续监测法；　全自动生化分析仪

ＤＩＯ：１０．３９６９／ｊ．ｉｓｓｎ．１６７２９４５５．２０１０．１７．０３６
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　　腺苷脱氨酶（ａｄｅｎｏｓｉｎｅｄｅａｍｉｎａｓｅ，ＡＤＡ）广泛分布于体内

组织中，它主要起催化水解腺苷生成肌苷和氨的作用，与细胞

免疫有关。近年来，ＡＤＡ测定在临床疾病实验室诊断中的应

用日益广泛。目前将检测 ＡＤＡ 方法可归纳为ｂｅｒｔｈｅｌｏｔ（波

氏）显色方法［１２］、酶偶联法（ＧＬＤＨ，简称偶联）连续监测

法［３５］、利用Ｔｒｉｎｄｅｒ反应的酶联比色法
［６７］。前者只能手工操

作，后二者能够实现自动分析。虽然从原理上说已经相当成熟

了，但从报道的文献研究看，均存在不足之处。为延续作者

ＡＤＡ测定方法研究，作者在文献［３４］的研究基础上改进为双

试剂自动测定，取得满意效果，现报道如下。

１　材料与方法

１．１　仪器　日立７６００全自动生化仪；上海精密ＰＨＳＪ５型酸

度计；上海凤凰ＵＶ１９０１紫外可见分光光度计。

１．２　试剂　试剂１：装载量５０ｍＬ，其中含三乙醇胺０．１５

ｍｍｏｌ／Ｌ，ａ酮戊二酸１５ｍｍｏｌ／Ｌ，ＡＤＰ１．５ｍｍｏｌ／Ｌ，谷氨酸脱

氢酶（ＧＬＤＨ）＞５００Ｕ／Ｌ，稳定剂。试剂２：装载量１０ｍＬ，含

２０ｍｍｏｌ／Ｌ腺苷。质控和校准品：由北京科美公司提供。对照

试剂为北京科美公司ＡＤＡ的商品试剂，批号２００９０３０４。

１．３　实验方法

１．３．１　测定原理　腺苷＋Ｈ２Ｏ →
ＡＤＡ

次黄苷 ＋ ＮＨ４，ＮＨ４

＋ＮＡＤＨ＋ａ酮戊二酸 →
ＧＬＤＨ

谷氨酸 ＋ ＮＡＤ＋＋ Ｈ２Ｏ。

１．３．２　实验参数　（１）方法：速率法；（２）波长：主波长３４０

ｎｍ，副波长４１０ｎｍ；（３）反应方向：负；（４）样本２０μＬ，Ｒ１２００

μＬ，Ｒ２４０μＬ；（５）检测时间参数：Ｒ１和样品加入后２４０ｓ开始

读取空白，３００ｓ结束，加入Ｒ２延时３０ｓ后检测１２０ｓ；（６）单

位计算：Ｕ／Ｌ＝△Ａ／ｍｉｎ×１０３×２６０／６．２２×２０×０．５，理论 Ｋ

值４１８０。
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１．４　统计学方法　实验数据采集应用Ｅｘｃｅｌ软件，统计学处

理采用ＳＰＳＳ１３．０软件包，计量资料狋检验及回归分析。

２　结　　果

２．１　反应进程与曲线　由曲线图可见，在反应起动后的３６０ｓ

处连续读取１２０ｓ，其为动态反应最佳时段，反应曲线见图１。

２．２　准确度试验　将本试剂与对照试剂（北京科美产品）对

５０个样品双份平行测定，取平均$

进行相关分析，结果狉＝

０．９９６，取得关系方程：犢＝１．００犡－０．２９，回归散点图见图２。

２．３　精密度分析

２．３．１　批内　取一批配制试剂对同一样本进行连续１５次测

定，计算狓、狊、犆犞，结果犆犞为３．１％。

２．３．２　批间　取３批间隔１周配制试剂对同一标本进行３管

平行测定，分别计算测定结果平均值；同一批试剂测定该标本

结果的平均值，３批试剂测定结果的平均值，结果犆犞＝３．９％。

图１　反应曲线

图２　回归散点图

２．４　灵敏度试验　以５０Ｕ／Ｌ的质控样品为检测样本采用

ＵＶ１９０１紫外可见分光光度计在３７℃、波长３４０ｎｍ下，取２０

μＬ质控液和２００μＬＲ１加入比色杯中，温育１～５ｍｉｎ，再加４０

μＬＲ２进行两点吸光度测定，计算△Ａ／ｍｉｎ，结果每分钟吸光

度变化值（△Ａ／ｍｉｎ）为０．０３５Ａ，大于０．０１５Ａ的相关要求。

２．５　空白吸光度值变化试验　以蒸馏水为检测样本采用

ＵＶ１９０１紫外可见分光光度计在３７℃、波长３４０ｎｍ下，取２０

μＬ蒸馏水和２００μＬＲ１加入比色杯中，温育１～５ｍｉｎ，再加４０

μＬＲ２将进行两点吸光度测定，从曲线上可看到每分钟吸光度

变化值（△Ａ／ｍｉｎ）为０．００３Ａ，小于０．０１０Ａ的相关要求。

２．６　线性范围　取高值标本进行系列稀释，配制５个不同浓

度的标准品（浓度在０～２００Ｕ／Ｌ），按试剂所列参数进行检测，

每个浓度重复测定３次，计算狉值为０．９９３，证明本试剂线性范

围达到０～２００Ｕ／Ｌ。

２．７　稳定性试验　将配制完成试剂分两份封装，置于３７℃恒

温箱中１５ｄ和３０ｄ分别取出，将其进行灵敏度和空白吸光度

值变化试验，其△Ａ／ｍｉｎ分别为０．０２６Ａ、０．０１８Ａ和０．００５Ａ、

０．００８Ａ，结 果 △Ａ／ｍｉｎ 分 别 大 于 ０．０１５Ａ 和 △Ａ／ｍｉｎ＜

０．００３Ａ，因此认为试剂能稳定１２个月以上。

２．８　参考范围　血清取自健康体检者，ＡＤＡ（狓±狊）男性（５０

例，年龄１６～６８岁）为（１３±５）Ｕ／Ｌ，女性（４９例，１６～６５岁）为

（１３±６）Ｕ／Ｌ，男女间ＡＤＡ差异无统计学意义（犘＞０．０５）。胸

腔积液，取自本院住院诊断的非结核患者，ＡＤＡ（狓±狊）３０例为

（１４±５）Ｕ／Ｌ。参考范围总体取狓±１．９６狊。参考值血清分别取

３～２５Ｕ／Ｌ，胸腔积液４～２４Ｕ／Ｌ。

３　讨　　论

为使ＡＤＡ的自动分析能适合更多的仪器和更便利应用，

本研究在３批试剂自动分析
［３４］基础上研究了双试剂检测

ＡＤＡ试剂。本方法为液体双试剂测定 ＡＤＡ，通过将 ＡＤＡ测

定的有关试剂合理配合、测定程序适当编程从而达到排除内外

氨的干扰，并且通过添加试剂稳定剂（甘油、乙二醇、山梨醇），

使试剂的稳定性得到进一步提高。经稳定性试验，ＡＤＡ液体

双试剂的４℃储存期达到１年，上机开盖稳定期达３０ｄ，达到

目前商品试剂规定的保质期。与北京科美公司的 ＡＤＡ商品

试剂进行准确性、重复性、相关性比较，本研究自配的 ＡＤＡ液

体双试剂的性能质量达到国内同类产品的先进水平。尤其是

由于采用双试剂配方，使其更适合实际工作需要，能在大多数

全自动生化仪器上应用。

本试剂与北京科美商品试剂比较，相关性良好（狉＝

０．９９６），批内、批间精密度为３．１％和３．９％，线性可达２００Ｕ／

Ｌ，试剂稳定性实验表明于４℃冰箱存放稳定期可达１２个月。

经近１年的实际应用，认为本试剂经济环保、方便快速、准确，

适宜在临床上推广应用。

ＡＤＡ日益引起临床重视，尤其是对结核病和肝病的辅助

诊断有突显作用。特别是对结核性胸膜炎、结核性脑膜炎诊断

有重要价值。血清ＡＤＡ活性升高，常见于肝炎、肝硬化、血色

素沉着症、肿瘤引起的阻塞性黄疸、前列腺和膀胱癌、溶血性贫

血、风湿热、伤寒、痛风、重症地中海贫血、骨髓性白血病、结核、

自身免疫性疾病、传染性单核细胞增多症和心力衰竭等。

ＡＤＡ在良恶性难辨的渗出液鉴别诊断上有重要价值。国内外

研究表明，ＡＤＡ对诊断结核性渗出液的特异性和敏感性明显

优于活检和细菌学检查。结核性胸腔积液、腹水 ＡＤＡ活性显

著增高，癌性胸腹水不增高，而血清 ＡＤＡ活性二者差异无统

计学意义。此外，脑脊液ＡＤＡ检测可作为中枢神经系统疾病

诊断和鉴别诊断的重要指标。结核性脑膜炎显著增高，病毒性

脑膜炎不增高，颅内肿瘤及中枢神经系统白血病稍增高。

２００７年１月２６日通过鉴定的研究“腺苷脱氨酶３试剂测

定的自动分析方法建立研究”课题，虽已经能成功地对 ＡＤＡ

进行测定，但由于需要具备３试剂功能的全自动生化分析仪器

才能发挥作用。因此继续研究能适用大多数全自动生化分析

仪器的试剂很有必要。另外，对 ＡＤＡ建立起快速、准确的方

法，一定会有广大的市场，它能在一定规模的较大型医疗单位

或结核病专科医院得到很好的应用，为广大的结核病患者得到

及时的治疗及为肝炎、白血病、器官移植提供有用的参考依据。
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临床研究

关节镜治疗３０例膝关节及周围骨折临床分析

陈军华１，程国林２（１．江苏省金坛市儒林镇卫生院　２１３２２５；２．江苏省金坛市人民医院骨科　２１３２００）

　　【摘要】　目的　评价关节镜在膝关节及周围骨折中的应用价值。方法　２００３年１２月至２００６年５月对３０例

膝关节及周围骨折患者，采用镜下微创手术治疗髌骨骨折（均为横行）８例；采用经皮钢丝环扎或空心钉固定，或用

可吸收螺钉固定治疗股骨远端骨折８例，其中Ｌｉｓｓ钢板２例，逆行交锁钉４例，空心钉１例，可吸收钉１例；胫骨平

台骨折１０例，６例采用空心螺钉固定，４例采用Ｌｉｓｓ钢板固定；前交叉韧带止点撕脱性骨折４例，采用经皮空心钉固

定。结果　随访３个月至２年半，全部骨性愈合，关节活动度１０２°，未出现感染等并发症，３例有膝关节轻微疼痛，

膝关节功能按 Ｍｅｒｃｈａｎｔ功能评分，优２４例，良３例，优良率９０％。结论　关节镜用于治疗膝关节及周围骨折，能起

到良好的监视作用，并能同时处理关节内病变，创伤小，并发症少，恢复快，疗效好，值得临床推广。
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　　随着微创技术的发展，“ＢＯ”理念的形成及关节镜技术的

日趋成熟，本院从２００３年１２月至２００６年５月对膝关节及周

围骨折从传统的切开复位内固定到关节镜监视下复位固定治

疗，取得了初步成效，现报道如下。

１　临床资料

１．１　一般资料　本组病例３０例，男２１例，女９例，年龄２９～

６０岁。其中，髌骨横形骨折８例，股骨远端骨折８例，胫骨平

台骨折１０例，前交叉韧带止点撕脱性骨折４例。

１．２　治疗方法

１．２．１　髌骨骨折　关节镜监视下微创小切口，去除骨折断端

软组织，膝过伸位，点式巾钳两把经皮将髌骨复位，用手掌心挤

压或叩击髌骨，使关节面基本达到解剖复位，然后关节镜监视

软骨面，确实复位后，双克氏针垂直穿过骨折线固定骨折块，以

克氏针为导向，旋入２枚空心钉，或者辅助小切口用可吸收钉

固定，也可经皮双钢丝张力带固定。

１．２．２　股骨远端骨折　曲膝３０°～９０°，适当牵引，关节镜监视

下，对髁间骨折，利用克氏针推顶压，关节面复位后，股外侧小

切口，插入Ｌｉｓｓ钢板系统固定，内侧髁骨折，利用克氏针撬拨

复位固定，顺克氏针导向打入空心螺钉或小切口可吸收螺钉，

对髁上骨折，镜下监视，髌韧带前作１ｃｍ小切口，后交叉韧带

前方０．５ｃｍ开孔，插入导针，逆行交锁钉固定。

１．２．３　胫骨平台及前交叉韧带撕脱性骨折　往往合并关节内

损伤，先处理关节内病变，视野清晰后，胫骨平台骨折通过镜下

撬拨、复位，必要时小切口开窗植骨防止塌陷，证实复位后，克

氏针固定，以此为导针空心钉固定，达对侧皮质，移位不大可用

可吸收钉固定，对ＳｃｈａｔｚｋｅｒⅤ型及Ⅵ型骨折，必要时 Ｇｅｒｄｅｙ

结节辅助小切口用Ｌｉｓｓ系统钢板固定，对前交叉韧带撕脱性

骨块，镜下清理骨折断端，骨块必须向前推拉复位，曲膝４５°，膝

正中髌韧带撬入克氏针固定骨块，注意方向，以克氏针为导向

旋入空心螺钉。

１．３　术后处理　术后要求膝关节棉垫包扎３～５ｄ，第２天开

始肌肉舒缩运动，５～７ｄ后连续被动运动仪（ＣＰＭ）锻炼，视情

况逐渐负重，主张早活动，晚负重。

２　结　　果

本组全部随访，时间３个月至２年，全部骨性愈合，关节活

动度达１０２°，未出现感染等并发症，３例有膝关节轻微疼痛，膝

关节功能按 Ｍｅｒｃｈａｎｔ功能评分，优２４例，良３例，优良率

９０％。

３　讨　　论

关节内骨折是手术切开复位内固定的指征，要求解剖复

位，坚强固定，早期功能锻炼。对膝关节及周围骨折，以往本科

室采用传统的切开复位内固定术，创伤大，剥离多，关节内环境

遭到破坏，常遗留关节挛缩及僵直等并发症，随着微创技术的

发展，尤其是关节镜监视下对膝关节及周围骨折的应用，其优

势越来越明显。

３．１　髌骨骨折　传统的治疗方法有髌前弧形或纵形切口，采

用钢丝环扎，钢丝环扎联合“８”字张力带，克氏针联合张力带等

方法，创伤大，剥离多，有时需石膏外固定，冯宗权等［１］对髌骨

骨折采用关节镜下手术，认为固定合理、可靠，可减少创伤及感

染率，缩短住院时间，作者认为镜下监视能直接观察关节面的

平整，创伤小，保护了骨块血运，减少皮瓣坏死，提高骨折愈合

率，但只适用于横形或纵形，如为粉碎性、难以复位的骨折，应

有限切开。

３．２　股骨远端骨折　于晓雯等
［２］采用开放手术治疗股骨远端

骨折，逆向交锁髓内针固定，优良率达８９．７％，是治疗股骨远

端骨折的有效方法，但切开复位创伤大，剥离多。陈志林等［３］

认为经关节镜应用逆行交锁钉治疗股骨髁上骨折具有创伤小，

定位准确，操作简单，能及时处理膝关节并发症等优点。利用
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