
!论
!

著!

新鲜全血对不同血细胞分析仪的比对试验

贺端明#

!林该胃!

!任婷婷(

"

#.

南方医科大学珠江医院医学检验中心!广州
!

%#"!&&

&

!.

南方医科大学

临床检验系
!""$

级学生!广州
!

%#"%#%

&

(.

广州美莱整形医院
!

%#""#"

#

!!

"摘要#

!

目的
!

评价
,

种血细胞分析仪检测结果的准确性和一致性$方法
!

使用重复性试验和对比试验!用

新鲜全血检测
,

种仪器的精密度!评价
,

种仪器检测白细胞计数(红细胞计数"

T+O

#(血红蛋白定量(平均红细胞体

积和血小板计数的准确性和一致性$根据美国临床实验室改进修正案"

OGN'Y&&

#标准"

#

%

!

#来判断实验仪器与比

对仪器的相对偏差是否符合判断标准$结果
!

,

种仪器的精密度和稳定性均较好!其变异系数"

!S

#值均小于
%/

&

与
'+i#!"

相比!

(

种仪器的检测结果与其具有良好的相关性!相关系数"

<

#均大于
".0-%

&根据判断标准!

OX(-""

的
T+O

及
+O%(""

的
T+O

和
):

相对偏差均超出允许误差!其他项目的相对偏差都在允许误差范围内$调整后!

所以项目的相对偏差都在判断标准内$结论
!

在保证每台仪器的重复性和稳定性均良好的前提下!定期对仪器进

行比对分析!能够及时发现仪器存在的系统误差!通过调整与校准可以确保检验科为临床出具准确和一致的报告

结果$

"关键词#

!

血细胞计数&

!

血液化学分析&

!

自动化&

!

比对研究&

!

相对偏差
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随着检验医学的发展#电子技术*流式细胞技术*激光技

术*电子计算机等多种高科技技术在医学检验仪器上的广泛应

用#使血细胞分析仪的自动化程度不断提高并广泛应用于临

床#并已取代传统手工方法#成为临床实验室应用最为普遍的

检验设备之一+

#1(

,

)目前大多数医院检验科拥有多种品牌*多

种型号或同种品牌型号的细胞分析仪的情况较为普遍#为满足

不同功能分区$如门诊*住院和急诊等%的需求#同一患者可在

不同功能分区检测样本)如何保证不同检测系统检测结果的

一致#这是实验室工作人员高度关注的课题)

近年#血细胞分析仪的校准*质量控制以及不同仪器测定

结果间的比对是血细胞分析仪研究的热点#三者相辅相成#互

为因果)虽然室内质控和室间质评在有效避免偶然误差和系

统误差方面发挥了重要作用#但室间质评难以满足不同型号仪

器之间的结果比对#如何规范操作仪器之间结果的比对试验是

检验界亟待解决的问题)为防止实际工作中由于不同人员的

操作和仪器使用中出现较大漂移等诸多情况#使用多台血细胞

分析仪时#在对仪器进行定期校准*质量控制的基础上#必须建

立仪器之间的比对制度)定期用抗凝新鲜全血在实验室内不

同型号的仪器上进行结果比对#既确保检验结果的可比性#同

时也有利于不同级别医院检验结果互认制度的推广应用+

,1%

,

)

本研究采用新鲜全血对不同血细胞分析仪进行对比分析)

$

!

材料与方法

$.$

!

仪器
!

法国
'+iSW*2T'#!"

及
SW*2T'&"

全自动血

细胞分析仪#雅培公司
OX(-""

全自动血细胞分析仪#迈瑞

+O%(""

血细胞分析仪)

$./

!

标本
!

WX2'1_

!

抗凝新鲜全血)

$.'

!

评价项目
!

白细胞计数$

Z+O

%*红细胞计数$

T+O

%*血

红蛋白定量$

):

%*平均红细胞体积$

MOU

%*血小板计数

$

SG2

%)

$.1

!

方法

$.1.$

!

仪器精密度检测
!

各取新鲜血标本
#

份#分别在每一

台仪器上重复检测
#"

次#计算
N

*

B

和变异系数$

!S

%)

$.1./

!

比对试验

$.1./.$

!

比对仪器的确定
!

珠江医院检验科目前正在使用的

法国
'+iSW*2T'#!"

全自动血细胞分析仪#经过厂家校准#

每天均做室内质控#性能稳定#且参加了
!"#"

年卫生部临床检

-

%,#

-

检验医学与临床
!"##

年
#

月第
&

卷第
!

期
!

G;:M54O=9<

!

H;<F;8

>

!"##

!

U3=.&

!

*3.!



验中心的室间质评活动#所以使用该仪器作为比对仪器)比对

仪器质量控制使用高*中*低值
'+i

配套全血质控物#每日均

进行质控#以保证仪器性能的稳定性)

$.1././

!

比对方法
!

调整前比对!取
#"

份临床新鲜全血标

本#按照仪器操作要求使用原装配套试剂分别在比对仪器和试

验仪器上进行平行检测#每份标本检测
!

次$按
#

*

!

*

(

*0

#"

*

#"

*0

(

*

!

*

#

的顺序%#取均值)

$.2

!

统计学方法
!

根据所得数据求出回归方程#分析各试验

仪器和比对仪器之间的相关性)根据回归方程计算试验仪器

与比对仪器之间的预期偏差和相对偏差)预期偏差
^

计算值

R

给定值(相对偏差
^

$预期偏差"给定值%

g#""/

)

$.2.$

!

判断标准
!

参考美国临床实验室标准化委员会$

*O1

OGK

%实验室改进修正案$

OGN'Y&&

%能力比对检验质量的要求

及
*OOGK

制定的标准#结合本科室的特点#以其
#

"

!

作为本

科室允许误差的判断标准#即
Z+O

为
\-.%/

*

T+O

为
\(/

*

):

为
\(.%/

*

)OU

为
\(/

*

SG2

为
\#!.%/

+

$

,

)

$.2./

!

调整方法
!

先计算出校正系数$校正系数
^

靶值
k

测

定值%#若此值大于
".0

或小于
#.#

时#将此系数输入原仪器作

为新的校正系数即可(如此值小于
".0

或大于
#.#

时#则需工

程师进行仪器维护或维修#然后重新做比对试验)

$.2.'

!

调整后比对
!

对
(

种实验仪器进行调整后#每天取
#"

份新鲜全血标本分别在
,

种仪器上检测#连续
(4

共
("

份标

本#并作统计分析)

/

!

结
!!

果

/.$

!

精密度比较
!

见表
#

)

/./

!

调整前实验仪器与比对仪器间测定相关性比较
!

见

表
!

)

/.'

!

调整前实验仪器与比对仪器测定值偏差
!

见表
(

)

/.1

!

调整后实验仪器与比对仪器测定值的相关性比较
!

见表
,

)

/.2

!

调整后实验仪器与比对仪器的偏差比较
!

见表
%

)

表
#

!

仪器精密度比较&

& #̂"

(

检测项目
'+i#!"

N

B !S

OX(-""

N

B !S

'+i&"

N

B !S

+O%(""

N

B !S

Z+O 0.%$ "."% ".%, &.0% ".#, #.%, 0.(& ".#( #.," $."" "."- #.!!

T+O ,.$! "."( ".$! ,.-, "."- #.(& (.$( "."( ".-! (.&% "."( "."$

): #,,.-" ".," ".(( #,&.-" #.%- #."% #"#.!" ".,! ".,! ##0.$" ".0- ".&#

MOU 0!.," ".%! ".%$ 0(.(& ".," ".,( &%.", ".,# ".,& 0"."& ".!% ".!&

SG2 !(&."" -.&0 (.(# #&!.0" &.-% ,.-& #0$.#" ,.%# !.(" (($.!" -.(( !.#&

表
!

!

调整前实验仪器与比对仪器间测定值的相关性比较

检测项目
OX(-""

方程
<

'+i&"

方程
<

+O%(""

方程
<

Z+O K #̂."#$"PR".#!&& ".00- K #̂."#&(PR".!--- ".00- K "̂.0&"#PR".(,#( ".00&

T+O K "̂.0(#!P]".#"%% ".00$ K #̂.""!"PR"."&#, ".00& K "̂.0#-&P]".""(0 ".000

): K "̂.0(#0P]%.!"(- ".000 K "̂.0&$#P]".%"(# #.""" K "̂.0!%!P]#."-"" ".000

MOU K "̂.0#!-P]0.#($- ".00! K "̂.0(%(P]$.&&!% ".00( K "̂.0$(-P],.-0!- ".00(

SG2 K "̂.0#&#P],(.$"(" ".00% K "̂.0(((P]#&.",0" ".00% K "̂.&-"%P](!.-("" ".00(

表
(

!

调整前实验仪器与比对仪器测定值偏差

检测项目 给定值
OX(-""

预期偏差 相对偏差

'+i&"

预期偏差 相对偏差

+O%(""

预期偏差 相对偏差

Z+O &.-, "."# ".#( R".#! R#.(% R".%! R%.0"

T+O (.0! R".#$ R,.#0 R"."- R#.&& R".(! R&.#!

): ##%."" R!.$( R!.!0 R#.#" R".0% R-.%( R$.%%

MOU &0."" #.(- #.%, #.#! #.!$ #.%$ #.-$

SG2 !%$."" !!.$, &.&, ".0- ".(& R".,! R".#$

表
,

!

调整后实验仪器与比对仪器测定值的相关性比较

检测项目
OX(-""

方程
<

'+i&"

方程
<

+O%(""

方程
<

Z+O K #̂.""%!P]".!,$0 ".00% K #̂."%!-PR".(!$" ".00% K #̂."!(#PR"."#$% ".00&

T+O K "̂.0&!#P]".",&, ".00" K #̂."##&PR".""-% ".000 K "̂.0&"(P]"."#-( ".00!

): K "̂.0%"-P]%.-$#! ".00$ K #̂."",$PR".%%&# ".000 K #̂."#(!PR#.0((0 ".00-

MOU K "̂.0%##P]%.!"#( ".0&& K #̂."#$%P]".#&(& ".0&# K "̂.0$0&P](.$(!( ".0&!

SG2 K "̂.0#$,P]-.,--" ".0&- K "̂.0-&#PR,.&,(, ".00( K "̂.00"!P]-.%0-$ ".00,

-

$,#

-

检验医学与临床
!"##

年
#

月第
&

卷第
!

期
!

G;:M54O=9<

!

H;<F;8

>

!"##

!

U3=.&

!

*3.!



表
%

!

调整后实验仪器与比对仪器的偏差比较

检测

项目

OX(-""

方程
<

'+i&"

方程
<

+O%(""

方程
<

Z+O K #̂.""%!P]".!,$0 ".00% K #̂."%!-PR".(!$" ".00% K #̂."!(#PR"."#$% ".00&

T+O K "̂.0&!#P]".",&, ".00" K #̂."##&PR".""-% ".000 K "̂.0&"(P]"."#-( ".00!

)c+ K "̂.0%"-P]%.-$#! ".00$ K #̂."",$PR".%%&# ".000 K #̂."#(!PR#.0((0 ".00-

MOU K "̂.0%##P]%.!"#( ".0&& K #̂."#$%P]".#&(& ".0&# K "̂.0$0&P](.$(!( ".0&!

SG2 K "̂.0#$,P]-.,--" ".0&- K "̂.0-&#PR,.&,(, ".00( K "̂.00"!P]-.%0-$ ".00,

'

!

讨
!!

论

本科室先后购进
,

种五分类血细胞分析仪#其中
+O%(""

用于门诊血常规检测(

'+O#!"

和
'+i&"

用于住院部血常规

检测#

OX(-""

兼顾门诊和住院部血常规检测)

'.$

!

精密度试验
!

首先使用质控物对比对仪器进行经常性的

性能评估#维持其性能稳定)同时按要求对所有仪器进行了精

密度测试#结果显示本科室目前所使用的
,

种血细胞分析仪检

测精密度均较好#最大
!S

值
Z+O

为
#.%

*

T+O

为
#.,

*

):

为

#.#

*

SG2

为
,.&

*

MOU

为
".$

(从仪器的角度分析#精密度最

好的是
'+i#!"

#其次分别为
'+i&"

*

+O%(""

和
OX(-""

)仪

器的精密度与其测定原理*仪器通道的冲洗过程等都有关系)

另外本次实验全部使用手工模式检测#因此标本人为混匀程度

对精密度也会有一定影响)从检测项目的角度分析#

Z+O

*

T+O

*

):

和
MOU

这
,

个项目的精密度都较好#而
SG2

的精

密度较差#可能与血小板的检测原理及其自身稳定性有关)

'./

!

比对试验
!

试验表明
(

种实验仪器与对比仪器检测结果

有良好的相关性$表
!

%#

<

均大于
".0-%

#但仅能说明具有线性

关系的
!

个变量间的密切程度和方向#不能说明二者相等或等

效#因此不能单凭
<

来判断
!

种仪器检测结果的一致性(由于

不同厂家生产的不同型号血细胞分析仪检测方法和检测原理

不同#系统偏差是存在的#这与文献报道的情况相符+

-1&

,

)本研

究以
OGN'Y&&

能力比对检验质量要求范围的
#

"

!

作为本实验

室的室内质量控制标准#即
T+O

为
(/

*

Z+O

为
-/

*

SG2

为

#!/

*

):

为
(.%/

*

MOU

为
(/

)从表
(

可见
'+i

公司生产

的
'+i#!"

与
'+i&"

比较#相对偏差较小#在质控范围以内(

而
OX(-""

和
+O%(""

与
'+i#!"

比较#在红细胞检测项目上

存在系统偏低现象#相对偏差分别
R,.#0

和
R&.#!

)另外#

+O%(""

的
):

与
'+i#!"

比较#

):

相对偏差也超出判断标准

$表
(

%)以此推断出与其有关的参数计算也将出现偏差)在

同一实验室内不同仪器间系统误差过大#将使检测结果失去可

比性#也给临床动态观察带来很大的困难+

0

,

)所以作者根据本

科室的质控标准#对仪器进行了适当调整#调整后重新进行比

对试验#比对
(4

共
(!

份标本#结果显示实验仪器与比对仪器

的相关性仍然很好#

<

均大于
".0-%

$表
,

%#相对偏差均在判断

标准内$表
%

%)

目前血细胞分析仪的室内质控方法是!不同型号的仪器使

用各自专用的全血定值质控物#彼此不能互用#无法反映各种

仪器检测结果间的一致性(而室间质评对每个科室也仅能评价

#

种仪器的检测结果#无法了解所有仪器的检测水平)通过对

本科室
,

种血细胞分析仪的比对分析表明#即使每种仪器工作

性能稳定*室内质控正常#同一科室不同型号仪器间检测结果

仍可能存在系统误差#所以在对仪器进行定标*校准*保养和维

护的同时#应建立科室比对制度#通过建立参比仪器#对其他仪

器进行准确度评价+

#"

,

#使仪器间的相对偏差处于可接受范围#

这是非常必要的#它是对血常规检测室内*室间质控的一个良

好补充)

通过对本科室
,

种血细胞分析仪的比对分析证实#在对仪

器进行定标*校准*保养和维护的同时#应建立科室比对制度#

通过建立参比仪器#对其他仪器进行准确度评价(用比对试验

监控其他仪器能及时避免系统误差#有效保证科室内多台仪器

测定结果的准确性#使科室内不同仪器间的测定结果具有可比

性)通过调整与校准可以确保检验科为临床出具准确和一致

的检测报告)
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