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"摘要#

!

目的
!

探讨两种不同的密封方法保存冰冻质控血清之间的差异性!以找出一种方便%实用%简单的保

存冰冻质控血清的方法$方法
!

用两种不同密封方法保存同一批分装的质控血清!然后每天各取一份复溶分别放

入同一台生化分析仪测定!连续测定
$'A

!用统计方法算出当天两种方法每个生化项目测定结果差值"蜡封冰冻质

控血清测定值减去自封冰冻质控血清测定值#的均值"

H

#%标准差"

;

#%

=

值$结果
!

两种密封方法效果一样!各项生

化项目差异均无统计学意义"
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#$结论
!

两种密封方法保存的冰冻质控血清其测定结果不存在差异!自封

保存法简便易行值得推广$
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室内质控是实验室质控系统中最重的环节#是检验科的质

控体系核心内容,室内质控执行力度及效果的好坏直接影响

检验结果的准确度#故各级医院的检验科都非常重视室内质控

的实施,然而室内质控体系中涉及各种因素!如试剂)仪器)人

员素质)质控物)冰冻质控血清保存方法以及冰冻质控血清的

复溶方式等都会影响质控的准确性,本文作者就两种不同密

封保存冰冻质控血清的方法进行对比#具体效果分析报道

如下,
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材料与方法

$+$

!

材料

$+$+$

!

质控血清为上海复星长征医学科学有限公司生产的通

用正常值质控物$批号!

!%(̂ D

%,

$+$+/

!

试剂采用北京普朗新技术有限公司生产的试剂盒及

配套使用参数#配套校准液校准,

$+$+'

!

仪器为
UI/-OUI%&(#

生化分析仪#正常进行保养和

定期校准#设定项目排列顺序时#易产生交叉污染的项目应隔

开排列,

$+/

!

方法
!

保存方法一$自封法%!用
'CN

去离子水溶解
&

瓶正常值冻干质控血清#混匀#分装于
$'

个
#+$CN

的塑料子

弹头管中#盖紧盖后的管大头朝下小头朝上放入冰箱冷冻室保

存,保存方法二$蜡封法%!用
'CN

去离子水溶解
&

瓶正常值

冻干质控血清#混匀#分装于
$'

个
#+$CN

的塑料子弹头管

中#盖紧盖后用蜡封住管口再放入冰箱冷冻室保存,随后每天

各取出一份#塑料子弹头管大头朝下放置室温
&#C:;

复溶#与

当天复溶的冻于质控血清一起放人生化仪测定,连续测定
$'
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#测定结果分别算出均值$
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%)标准差$

;

%)变异系数$

?S

%#并

算出当天两种方法测定结果差值$蜡封冰冻质控血清测定值减

去自封冰冻质控血清测定值%的均值$

L

%)标准差$
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%及
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值,
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结
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果

质控液测定结果见表
&

,从表
&

中可以看出#两种方法测

定结果高度相关#所有项目结果差异无统计学意义$
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自封和蜡封冰冻质控血清保存
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续表
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自封和蜡封冰冻质控血清保存
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质控结果

项目
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注!

-N/

为丙氨酸氨基转移酶(

-L/

为天门冬氨酸氨基转移酶(

HH/

为
%

.

谷氨酰转移酶(

-NX

为碱性磷酸酶(

/X

为总蛋白(

-N[

为清蛋白(

/[IN

为总胆红素(

Z[IN

为直接胆红素(

/O

为总胆固醇(

/H

为三酰甘油,
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论

室内质控是检验科质量控制的核心内容#其结果直接影响

检验数据的准确性#从而会影响临床医生对患者病情的判断#

故各级检验科都极其重视室内质量的控制*

&

+

,检验科在日常

开展室内质控时#为节约成本多数实验室都通常会把干粉质控

物用去离子水溶解后分装成小份#采用置于
#+'CN

可以密封

的小标本管内#密封后放于
i$# j

的冰冻箱$槽%内避光保

存*

$

+

#然后每天用一份做室内质控,常常会遇到如何密封保存

分装后的质控物的问题#密封小标本的最好方法是蜡封法#但

蜡封操作麻烦#很多实验室干脆就盖紧瓶盖就算了#然而分装

后的质控物如果保存管的密封性不好会在
&#A

就会逐渐降低

直至失控,那是因为放置于
i$#j

的冰冻箱中#管内空气中

的水汽会变成冰霜附在管壁#此时管内的湿度相对变低#管外

湿度相对高的空气又会从间隙补充进管内#在管内这些水气又

再凝结成冰霜附在管壁#如此循环几次#特别是保存时间长且

质控物量小$

$

#+'CN

%则很容易引起质控物被稀释而造成失

控*

)

+

,本文研究表明#用塑料子弹头管大头朝下的密封方法能

取得和蜡封相同的效果#塑料子弹头管大头朝下放置时溶解的

质控物在管内会填充满管口的空隙#一旦放入
i$#j

的冰箱

会结成冰而起到密封圈的作用阻碍水气进入管内#和蜡封效果

一样,从上面数据可知#只有总胆红素)直胆红素在保存
&#A

后明显偏低#总胆红素和直接胆红素实验结果差异有统计学意

义$
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%,这是因为胆红素对光极为敏感#虽然在使用)

保存过程中及时)尽力避光#但保存后的标本实验结果仍然减

低较多#值得引起注意*

"

+

#其他项目放置
$'A

$即直到用完%其

值都没有改变,值得注意的是自封法质控物从冰箱取出后也

应将塑料子弹头管大头朝下放置室温复溶#待完全溶解就可上

机做质控测试,

自封法因为密封性好#不会因凝结水而稀释,冰冻血清用

量能达到每份小于或等于
#+$CN

#一瓶质控物能分为
$'

份#

大大节约了成本#且简单易行#值得推广*

'

+

#特别是在基层医院

检验科的推广,
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!

')###&

#

!!

"摘要#

!

目的
!

评价
PI/R_.)$

全自动细菌分析系统检测肺炎克雷伯菌和大肠埃希菌超广谱
$

.

内酰胺酶"

RL.

[N>

#的可靠性$方法
!

对
&$$

株肺炎克雷伯菌和
&&!

株大肠埃希菌用
PI/R_.)$

全自动细菌分析系统和革兰阴性

杆菌药敏卡测定
RL[N>

!同时用美国临床实验室标准化委员会推荐的纸片扩散确证法进行对照$结果
!

仪器法%

确证法检测
RL[N>

菌株阳性率分别为
)*+$,

%

)(+",

$结论
!

选择准确快速的检测方法!提高
RL[N>

菌株的阳性

检出率!具有重要意义$

"关键词#

!

超广谱
$

.

内酰胺酶&

!

PI/R_.)$

全自动细菌分析系统&

!

肺炎克雷伯菌&

!

大肠埃希菌

!"#

!

$%&'()(

"

*

&+,,-&$)./0(122&/%$$&/$&%1M

文献标志码$

[

文章编号$

&!%$.*"''

"

$#&&

#

$&.$!"'.#$

!!

超广谱
$
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内酰胺酶$

RL[N>

%主要由肺炎克雷伯菌和大肠

埃希菌产生#能水解大多数青霉素类)头孢菌素类和单酰胺类

抗生素#从而使之失效(产
RL[N>

的耐药基因编码经常与其他

抗生素的耐药基因连接而使耐药性更加复杂(产
RL[N>

菌还

可以通过结合)转化)转导等形式使耐药基因在细菌间传播#造

成严重的耐药问题,因此#实验室快速准确地检测产
RL[N>

细菌至关重要,本文对广西壮族自治区民族医院
$##*

年
$

!

&$

月临床标本中分离的
&$$

株肺炎克雷伯菌和
&&!

株大肠埃

希菌产
RL[N>

的阳性情况进行分析评价#报道如下,
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