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"摘要#

!

目的
!

探讨尿常规的检验方法!分析其影响因素!寻求应对措施!提高检验质量%方法
!

研究
Ŝ 0

'$$1

全自动尿沉渣分析仪&

SG1*

)

*!%$$

尿干化学分析仪的工作原理&操作方法及注意事项!严格按照使用说明书和

操作规程!用上述两种仪器和显微镜检查法分别对同一份尿液标本进行检测!对三者的检测结果进行分析比对%

结果
!

Ŝ 0'$$1

全自动尿沉渣分析仪自动化程度高!检测速度快!但在工作过程中容易受多种因素影响!其检验结果

存在着不同程度的假阳性和假阴性!不能完全取代显微镜检查%结论
!

目前尿常规检验的最佳组合方式为+尿干化

学分析仪筛查
`

尿沉渣分析仪筛查
`

显微镜镜检确认%

"关键词#

!

质量控制#

!

分析仪#

!

显微镜检查#

!

比对
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年本院引进了
Ŝ 0'$$1

全自动尿沉渣分析仪#该仪

器能在
"D

内分析大约
<$

份样本#并显示红细胞-白细胞-上

皮细胞-管型-细菌等主要参数的计数#同时将结晶-类酵母细

胞-小圆细胞-病理管型$包括细胞成分等不正常的管型&-黏

液-精子等作为标记参数#输出标记信息)还能自动完成从进

样到结果输出的全部操作)分析结果将显示在
]XS

屏幕上#

并可根据需要传送至对应装置的打印机或主计算机)通过对

'&$

例患者的尿液标本#同时做
Ŝ 0'$$1

全自动尿沉渣分析仪

分析$沉渣法&-

SG1*

)

*!%$$

尿干化学分析仪分析$化学法&和

VOU8XS(6-!"

显微镜检查$镜检法&#进行比对#发现其检验

结果还存在着不同程度的假阳性-假阴性)因此#很有必要对

Ŝ 0'$$1

全自动尿沉渣分析仪的使用注意事项及其应对措施

做进一步探讨#现分析如下)

$

!

材料与方法

$#$

!

材料
!
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全自动尿沉渣分析仪及其配套质控物#

以及鞘液-染液-稀释试剂均购自日本
(

)

*+,-

公司%

SG1*

)

*

!%$$

尿干化学分析仪由德国罗氏公司生产+干化学试纸条由

罗氏诊断产品$上海&有限公司提供,%干化学质控品由上海伊

华医学科技有限公司提供#参照宝灵曼公司的参考范围%

V0

OU8XS(6-!"

显微镜)随机收集本院
!$"$

年
5

#

""

月住院

及门诊患者清洁中段尿液
'&$

份#每份充分混匀分成两管#一

管用于尿干化学分析仪和
Ŝ 0'$$1

尿沉渣分析仪分析#另一管

用于显微镜镜检)

$#/

!

方法
!

严格按操作规范进行显微镜镜检操作+

"0&

,

!尿液

"$+O

#

%$$Y

N

离心
'+1H

#剩余沉淀是
$#!+O

#混匀后吸沉淀

物约
!$

$

O

#滴在玻片上#用
"=++Y"=++

盖玻片覆盖后镜

检)先用低倍镜$

Y"$$

&观察全片#再用高倍镜$

Y%$$

&仔细观

察#细胞检查
"$

个高倍视野#管型检查
!$

个低倍视野)报告

方式为!个细胞"高倍视野-个管型"低倍视野)仪器在每天工

作前用质控品监控#严格按说明书操作)所有操作均在
!D

内

完成)

$#'

!

统计学处理
!

检测结果以三格表表示#资料处理采用
!

!

检验进行统计分析#

#

"
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为差异有统计学意义)

/

!

结
!!

果

/#$

!

沉渣法以红细胞
$

#

"!

个"微升#白细胞!

$

#

"!

个"微

升#为标准#超过此范围为阳性)镜检法结果以红细胞!

$

#

&

个"高倍视野#白细胞!

$

#

'

个"高倍视野为标准#超过此范围

为阳性)

/#/

!

'&$

份尿液标本分别用沉渣法-化学法和镜检法检测的

结果见表
"

)

表
"

!

'&$

份尿液标本用
&

种方法检测结果

方法
红细胞

阳性数 阳性率$

T

&

白细胞

阳性数 阳性率$

T

&

化学法
"'! !=#4 54 "=#&

沉渣法
"&= !<#$ =5 "<#=

镜检法
5% "4#4 <! ""#4

由表
"

可见#

'&$

份尿液标本检测结果中#化学法-沉渣法

检测尿红细胞的阳性率分别为
!=#4T

-

!<#$T

#与镜检法的

"4#4T

比较#差异有统计学意义$

#

"

$#$'

&%化学法-沉渣法检

测白细胞的阳性率分别为
"=#&T

-

"<#=T

#与镜检法的
""#4T

比较#差异也有统计学意义$

#

"

$#$'

&)因此#以镜检法作为

金标准+

%

,

#沉渣法-化学法对红细胞-白细胞的检测结果则存在

着假阳性现象)

'

!

讨
!!

论

'#$

!

白细胞
!

本研究结果显示#

&

种方法检测结果有一定的

差距)由于化学法检测白细胞的原理是检测中性粒细胞中存

在的酯酶#能作用于试纸中的吲哚酚酯#使之释放吲哚酶#吲哚

酶与试纸中的重氮盐反应而呈紫色#由其深浅来换算为白细胞

数)但是当尿液中存在淋巴-单核等其他白细胞时#化学法就

会出现假阴性#此时镜检法就会比化学法测出的白细胞多%另

一方面如尿潴留等患者由于尿液储存时间过长#白细胞被破

坏#因此镜检法看不到本有的白细胞#而化学法却仍可以通过

中性粒细胞酯酶检测出应有的中性粒细胞)沉渣法使用流式

细胞计数法并利用红色半导体激光分析尿液的有形成份#在检

测白细胞计数的同时#用散点图及直方图描述白细胞分布及大

小)根据白细胞的前向荧光和前向散射光强度能够区分白细

胞有没有被破坏)存活的白细胞呈现出前向散射光强和前相

荧光弱的特点#而受损或死亡的白细胞在散点图中表现为前向

散射光弱和前向荧光强)因此#通过仪器提供的白细胞平均前

向散射光强度$

PQ908̂ *6

&指标#可了解尿液白细胞的状态)

但大量的上皮细胞-真菌-滴虫-脂肪滴等#可使尿白细胞计数

有不同程度的增加)所以三者应该联合应用才会更切合实际#

得出准确的结果#更有利于疾病的诊断+

'

,

)

'#/

!

红细胞
!

沉渣法在检测尿液中的红细胞时不但给出了总

的颗粒计数#而且提供了细胞分布的散点图和直方图#并在满

足一定条件的基础上对红细胞形态进行分类)其提供的红细

胞形态相关信息#对于鉴别血尿来源具有重要价值)非均一性

红细胞参数指标作为肾小球血尿的诊断依据较为可靠)但由
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于红细胞的前向散射光强度与类酵母样菌-精子-草酸钙结晶

非常相近#因此红细胞容易出现假阳性+

<

,

)化学法测定红细胞

的原理是利用红细胞内血红蛋白中的亚铁血红素有类似过氧

化氢酶的活性#可催化过氧化氢释放新生态氧#将受体氧化使

之变色)所以它既可检测完整的红细胞#又可测定游离的血红

蛋白#同时尿液中的肌红蛋白也呈阳性反应)而镜检法只能检

测未破坏的红细胞#影红细胞-离心过程中红细胞丢失-溶解等

都会造成假阴性)这一点化学法优于镜检法#但当尿液中存在

大量的肌红蛋白-次氯酸盐等时#可引起红细胞假阳性%而当尿

液中存在大量维生素
9

或高蛋白尿时#又会使结果出现假阴

性)为了弥补上述各种试验带来的假阴性和假阳性#沉渣法-

化学法-镜检法三者必须有机结合成一个整体#交叉互检#缺一

不可)

另外#保证仪器在正常状态下工作#每天做质控#定期定

标#清洁保养)患者在留取中段晨尿前应清洗外阴部和尿道口

防止尿液污染#影响检测)最好能协调各病区注明留取尿液标

本的时间#确保从留取尿液标本到检验完成在
!D

内)

综上所述#由于化学法检测原理的局限性#导致其检测结

果有一定的假阳性和假阴性#造成结果准确性降低#有时还会

给临床诊断思路造成混乱#导致漏诊或误诊)

Ŝ 0'$$1

全自动

尿沉渣分析仪自动化程度高#能定量分析且检测速度快#精密

度-准确度也较为理性)可以弥补干化学的许多缺陷#还可以

为临床提供更多的研究信息)但沉渣法不能分析含大量红细

胞-白细胞-细菌-结晶等不透明的尿)如对脓尿-肉眼血尿-含

高浓度碎屑和小捻线状黏液丝的标本#或参杂化学制剂等的标

本其分析值可能不准确#仍存在着假阴性-假阳性等不足)镜

检法繁琐#但结果可靠)当它们结果不相符时#一般情况下应

该以镜检法结果为准#用镜检法结果修正尿有形成分定量分析

结果$修正方法!

"

个"微升
f$#"=

个"高倍视野&)所以#应将

沉渣法结果-化学法检测结果-镜检法结果-散点图及直方图并

结合临床一起分析#综合报告+

40=

,

)

总之#

Ŝ 0'$$1

型全自动尿沉渣法分析仪的性能有待于进

一步提高#暂时还不能完全代替显微镜镜检)利用化学法与沉

渣法进行筛选#再联合镜检法检测是目前尿常规检测的最好

方法)
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彩色多普勒闪烁征在泌尿系结石诊断中的价值

何利妮"广西壮族自治区马山县人民医院
Q

超室
!

'&$<$$

$

!!

"摘要#

!

目的
!

应用彩色多普勒超声提高泌尿系结石的诊断水平%方法
!

对
&$$

例泌尿系结石患者行二维超

声和彩色多普勒超声检查!利用彩色多普勒显像协助观察!在可疑结石强回声后方寻找'彩色快闪伪像)以确定结石

的存在#通过观察输尿管末端喷尿多普勒信号变化判断其有无梗阻%结果
!

肾结石"结石直径小于
%++

!后方声影

不典型$

Q

超检出率为
5$T

!应用彩色多普勒'快闪征)检出率提高到
"$$T

!对输尿管结石位于第一狭窄及第三狭

窄处二维超声与彩色多谱勒超声检出率相同%介于第一狭窄与第三峡窄之间的结石病灶
Q

超检出率为
%'T

!应用

彩色多普勒超声后检出率提高到
4&T

!两者比较差异有统计学意义"

#

"

$#$'

$%超声未发现的
=

例患者!有
<

例显

示输尿管末端喷尿次数减少!信号减弱!综合其超声表现&患侧肾盂集合系统分离程度及临床表现!提出疑似诊断!

后经临床及其他影像学检查证实%结论
!

彩色多普勒超声能显著泌尿系结石的诊断水平!充分利用彩色多普勒闪

烁伪像!通过体外检查基本可达到对体内结石的定位诊断%

"关键词#

!

超声检查#

!

多普勒#

!

彩色闪烁征#

!

泌尿系结石
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文章编号$
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泌尿系结石#尤其是输尿管结石#发病急#常常伴随着剧烈

的腰痛-腹痛-恶心-呕吐或尿频-尿急-尿痛-血尿等膀胱刺激

征#男性多于女性#结石多发生在输尿管上-下段#患侧肾脏常

伴有不同程度积液#彩色多普勒超声$彩超&对泌尿系结石诊断

有重要意义)

$

!

资料与方法

$#$

!

一般资料
!

本组患者共
&$$

例#均为本院门诊及住院患

者#均经彩超检查诊断为结石后与
.

线检查-体外冲击波碎

石-手术及药物排石追踪对照证实#男
"5=

例#女
"$!

例#年龄

"4

#

<$

岁)

$#/

!

仪器和探测方法
!

使用仪器为百胜
8AB

)

"'$

-西门子
.0

&$$

彩超诊断仪#探头频率为
!#'

#

'#$82k

)嘱受检者先俯

卧位#用二维超声观察双肾形态-大小以及实质与集合系统回

声情况#输尿管上段有无扩张#并进行测量记录及拍照#对输尿

.
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