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两种不同检测系统测定血清总蛋白的可比性分析

谭柏松，刘光明，张伟坚，陈世豪，李珍瑶（南方医科大学附属新会医院检验科，广东江门　５２９１００）

　　【摘要】　目的　探讨ＣＯＢＡＳＣ５０１模块化全自动生化分析仪与ＢｉｏｓｙｓｔｅｍｓＡ１５全自动蛋白分析仪检测结果

是否具有可比性。方法　依据国家临床实验室标准委员会（ＮＣＣＬＳ）ＥＰ９Ａ２文件要求，分别用两种检测系统测定

血清总蛋白（ＴＰ），计算实验检测系统（Ｙ）和目标检测系统（Ｘ）之间的系统误差，以美国临床医学检验部门修正法

（ＣＬＩＡ′８８）建议的医学决定水平处的系统误差来判断不同检测系统之间的可比性。结果　在所测定ＴＰ中，预期偏

差在方法线性范围内均可以被接受。结论　ＴＰ可在两检测系统上任意检测。当同一项目在不同仪器上检测时，结

果应进行比对和偏倚评估，以保证检测结果的可比性。
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　　随着临床实验方法的发展，同一项目可以用不同的仪器、

试剂和方法检测。本院先后购买了ＣＯＢＡＳＣ５０１模块化全自

动生化分析仪与ＢｉｏｓｙｓｔｅｍｓＡ１５全自动蛋白分析仪，两台不

同性质的仪器部分项目是重叠的。由不同的仪器、试剂、校准

品及质控品所构成的检测系统其结果也不完全一致。为评估

本院检验科两个检测系统测定结果的一致性，作者参考 ＮＣ

ＣＬＳ的ＥＰ９Ａ２文件
［１］，对两个不同检测系统测定结果进行比

对分析和偏倚评估，并判断其临床可接受性，为实现不同检测

系统间检验结果的可比性提供依据。

１　材料与方法

１．１　材料

１．１．１　标本　采集本院门诊及住院患者当天血清（标本无溶

血、无黄疸、无脂浊）。其浓度选择按照ＥＰＡ２文件中方法对

比实验数据分布建议表的要求，尽可能覆盖检测范围。

１．１．２　仪器及试剂　检测系统Ⅰ：德国 Ｒｏｃｈｅ公司生产的

ＣＯＢＡＳ６０００全自动生化发光模组中的Ｃ５０１生化模块，所用

试剂为Ｒｏｃｈｅ公司原装试剂盒、校准品及质控品。检测系统

Ⅱ：西班牙ＢｉｏｓｙｓｔｅｍｓＳ．Ａ．生产的 Ａ１５全自动蛋白分析仪，

所用试剂为仪器原装配套试剂盒、校准品及质控品。

１．２　方法

１．２．１　方法的选择　以ＣＯＢＡＳＣ５０１为比对仪器（Ｘ），以Ｂｉ

ｏｓｙｓｔｅｍｓＡ１５为实验仪器（Ｙ）。

１．２．２　仪器校准　在熟悉评价方案后，用各自原装配套的校

准品进行校准，保证仪器检测结果的量值溯源性。

１．２．３　质量控制　使用质控血清分别在两台仪器上作日常室

内质控，保证测定结果均在控制允许范围之内。

１．２．４　样品测定　每天取８份患者新鲜血清，由专业技术人

员严格按照操作规程分别用ＣＯＢＡＳＣ５０１和ＢｉｏｓｙｓｔｅｍｓＡ１５

两种检测系统进行双份平行测定ＴＰ，测定顺序为１→８、８→１，

记录测定结果。以上步骤连续重复５ｄ，共测定４０份标本。

１．３　统计学方法　采用ＥＸＣＥＬ２００３软件，对两检测系统的

测定结果进行分析。

１．３．１　标本离群值检验　计算每个标本重复测定值间的差

值、每个标本测定值的均值及两种方法测定结果均值间的差

值，按ＥＰ９Ａ２文件进行离群值检验。

１．３．２　数据作图　分别作散点图和偏倚图。

１．３．３　比对方法（Ｘ）测定范围的检验，如狉≥０．９７５（或狉２≥

０．９５），则认为Ｘ取值范围合适，直线回归统计的斜率和截距

可靠。

１．３．４　计算回归方程犢＝ｂ犡＋ａ。

１．３．５　计算方法间的系统误差　根据临床需要，将常规化学

ＴＰ项目的医学决定水平浓度（Ｘｃ）代入回归方程，计算实验方
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法（Ｙ）与比对方法（Ｘ）之间的系统误差（犛犈），犛犈＝｜Ｙｃ－Ｘｃ｜

＝｜（ｂ－１）Ｘｃ＋ａ｜；犛犈％＝（犛犈／Ｘｃ）×１００％。

１．３．６　临床可接受性能判断　按照美国国会通过的临床实验

室改进修正案（ＣＬＩＡ′８８）允许变异偏差进行结果判断。以医

学决定水平［２］处的系统误差来判断检测系统间是否可以接受。

２　结　　果

２．１　作图

２．１．１　双份测定均值散点图　以实验方法双份测定均值为Ｙ

轴，对比方法双份测定的均值为Ｘ轴作图，见图１。

２．１．２　所有结果的散点图　以实验方法每次测定值为Ｙ轴，

对比方法双份测定均值为Ｘ轴作图，见图２。

２．１．３　偏差图　以两种方法每次测定结果之差为Ｙ轴，对比

方法双份测定均值为Ｘ轴作图，见图３。以两种方法每次测定

均值之差为Ｙ轴，对比方法双份测定均值为Ｘ轴作图，见图４。

图１　双份测定均值散点图

图２　所有结果散点图

图３　所有结果偏差图

图４　双份测定均值偏差图

２．２　测定结果的离群检验　通过方法内和方法间离群点的分

析，从图１、２可以看出，本实验中两个检测系统ＴＰ测定数据

无离群点存在。

２．３　线性相关性的检验　在 ＥＸＣＥＬ２００３软件中，用函数

ＣＯＲＲＥＬ计算得到两检测系统测定结果的相关系数（狉）＝

０．９９５，满足ＥＰ９Ａ２文件中狉≥０．９７５的要求，则可判断Ｘ值

取值范围合适，可用简单的直线回归来估计斜率和截距。

２．４　回归方程　在ＥＸＣＥＬ２００３软件中，分别用函数ＬＩＮＥＳＴ

和ＩＮＴＥＲＣＥＰＴ 计 算 斜 率 和 截 距，得 到 回 归 方 程，犢 ＝

１．０１３犡＋０．９７４，结果显示，两个检测系统患者血清ＴＰ测定结

果间具有良好的相关性和可比性。

２．５　检测结果偏倚分析　本研究选定ＴＰ的ＣＬＩＡ′８８医学决

定水平计算ＢｉｏｓｙｓｔｅｍｓＡ１５检测系统的预期偏差。向定值栏

中输入ＴＰ的医学决定水平数值，ＥＸＣＥＬ２００３按照编制程序

计算其系统预期偏差和相对偏差的结果，见表１。结果显示，

预期偏差和相对偏均小于ＣＬＩＡ′８８允许误差的二分之一，证

实两个检测系统的测定结果具有良好的一致性，两个系统所测

ＴＰ项目在分析范围内的相对偏差较小可满足临床要求。

表１　两套检测系统测定结果的偏倚评估

医学决定

水平（ｇ／Ｌ）

ＣＬＩＡ′８８的

Ｔｅａ１／２（ｇ／Ｌ）
犛犈（ｇ／Ｌ） 犛犈（％） 临床评价

４５ ２．２５ １．５５ ３．４５ 可接受

６０ ３．００ １．７５ ２．９１ 可接受

８０ ４．００ ２．００ ２．５０ 可接受

３　讨　　论

３．１　检测系统是指完成一个检验项目所涉及的仪器、试剂、校

准品、质控品、检验程序、保养计划等的组合［３］。在我国，很多

临床实验室拥有两个以上自建检测系统，对同一项目进行检

测。不同检测系统其检测结果不一致是正常的，但这样的结果

对于临床判断并监测患者病情变化却是不能接受的。所以定

期对不同仪器的测定结果进行比对，以保证结果的一致性非常

重要［４］。

３．２　本科室的ＣＯＢＡＳＣ５０１模块化全自动生化分析仪与Ｂｉｏ

ｓｙｓｔｅｍｓＡ１５全自动蛋白分析仪分别组成不同的检测系统。

为实现其所测相同项目的临床可比性，本文按照ＮＣＣＬＳＥＰ９

Ａ２提供的实验方法标准化文件，以常规生化检测项目ＴＰ为

例，用患者样本进行方法对比及偏倚评估，评价两台仪器间的

偏倚。由于ＣＯＢＡＳＣ５０１精密度好，参加临床检验中心室间

质评考核成绩优秀，定期校准且测定结果准确，故以ＣＯＢＡＳ

Ｃ５０１为比对仪器。结果证明两个自建检测检测系统在所测定

ＴＰ中，预期偏差在方法线性范围内均可以被接受，偏倚在允许

范围内，ＴＰ可在两检测系统上任意检测。对偏倚超出规定允

许误差的检测项目必须分析原因，并进行校正，以保证临床结

果的准确性与可比性。对于自建检测系统检测结果的溯源性

分析，基层实验室很难进行，但可以选择通过国际标准化组织

（ＩＳＯ）认证并严格按照溯源要求生产试剂的试剂商提供试剂

和校正品，由该正规试剂商为临床实验室完成检验结果的溯源

分析工作，基层实验室只需向试剂商索取其产品的溯源性证

明，并做好其方法性能验证即可［５６］。

综上所述，医院临床实验室应该重视仪器（下转第６９３页）

·０９６· 检验医学与临床２０１３年３月第１０卷第６期　ＬａｂＭｅｄＣｌｉｎ，Ｍａｒｃｈ２０１３，Ｖｏｌ．１０，Ｎｏ．６



·论　著·

抗核抗体谱的检测在自身免疫性疾病中的应用价值

蒋新颖，金　玉，张　颖，冯　潜（徐州医学院附属医院检验科，江苏徐州　２２１０００）

　　【摘要】　目的　探讨用间接免疫荧光法（ＩＩＦ）抗核抗体（ＡＮＡ）与免疫印迹法（ＬＩＡ）特异性抗核抗体谱（ＡＮＡｓ）

的联合检测在自身免疫性疾病（ＡＩＤ）中的应用价值。方法　４３６例患者，其中自身免疫病患者２７１例，非自身免疫

病患者１６５例，所有患者同时检测血清 ＡＮＡ和 ＡＮＡｓ，两种检测方法产生４种检出模式：ＩＩＦ（＋）／ＬＩＡ（＋）、ＩＩＦ

（－）／ＬＩＡ（－）、ＩＩＦ（＋）／ＬＩＡ（－）和ＩＩＦ（－）／ＬＩＡ（＋）。结果　４３６份标本中ＩＩＦ（＋）／ＬＩＡ（＋）占４０．１５％，ＩＩＦ

（－）／ＬＩＡ（－）占２５．５２％，ＩＩＦ（＋）／ＬＩＡ（－）占１５．２７％，ＩＩＦ（－）／ＬＩＡ（＋）占９．８１％，ＩＩＦ与ＬＩＡ检测ＡＮＡ的结果

总体符合率为６５．６７％，ＡＮＡ和ＡＮＡｓ在自身免疫病患者中的阳性率分别是６５．３％和５７．９％，显著高于非自身免

疫病患者的１７．６％和２０．０％；ＡＮＡ和ＡＮＡｓ在自身免疫病组和非自身免疫病组间阳性率比较，差异有统计学意义

（犘＜０．０１）。两检测结果仅在 ＭＣＴＤ和ＳＬＥ患者中存在相关性（犘＜０．０１），在其他观察组中不存在相关性（犘＞

０．０５）。结论　ＩＩＦ检测ＡＮＡ容易导致ＡＩＤ患者部分具有临床意义的 ＡＮＡ特异性抗体漏检，而 ＡＮＡｓ检测因其

测定的抗体数量有限也容易导致ＡＩＤ患者的ＡＮＡ漏检。ＩＩＦＡＮＡ和ＬＩＡＡＮＡｓ检测不能相互代替，对需要通过

检测ＡＮＡ来排除ＡＩＤ的患者标本应同时进行ＩＩＦＡＮＡ和ＬＩＦＡＮＡｓ的检测，以避免仅采用一种方法进行检测时

导致ＡＩＤ患者漏诊。ＡＮＡ的ＩＩＦ法易导致以抗ＳＳＡ、抗ＳＳＢ和抗Ｒｏ５２为主要抗体的患者 ＡＮＡ假阴性，而ＬＩＡ

法特异性ＡＮＡｓ的检测因检测的抗体不全面也无法取代ＡＮＡ的ＩＩＦ法检测。在临床实际工作中两种 ＡＮＡ的检

测方法不能相互取代，应联合应用。

【关键词】　间接免疫荧光法；　抗核抗体；　免疫印迹法；　自身免疫性疾病
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【犓犲狔狑狅狉犱狊】　ｉｎｄｉｒｅｃｔｉｍｍｕｎｏｆｌｕｏｒｅｓｃｅｎｃｅａｓｓａｙ；　ａｎｔｉｎｕｃｌｅａｒａｎｔｉｂｏｄｙ；　Ｗｅｓｔｅｒｎｂｌｏｔ；　ａｕｔｏｉｍｍｕｎｅｄｉｓｅａ

ｓｅｓ

　　自身抗体是自身免疫性疾病（ＡＩＤ）的重要标志物。间接

免疫荧光法抗核抗体（ＩＩＦＡＮＡ）检测是 ＡＩＤ的筛选试验，而

免疫印迹法特异性抗核抗体谱（ＬＩＡＡＮＡｓ）检测对 ＡＩＤ诊断

和鉴别诊断、病情评估与治疗监测、病程转归与预后判断等都
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具有重要的临床应用价值［１］。以往文献大多对荧光法抗核抗

体与印迹法抗核可提取性核抗原抗体（ＥＮＡ）的相关性进行研

究，但是在常规工作中，作者发现荧光法抗核抗体检测结果有

时与免疫印迹法检测结果不符合。为探讨ＩＩＦＡＮＡ 与ＬＩＡ

ＡＮＡｓ的相关性，本文对４３６例检测结果进行对比研究，分析

其相关性，探讨对ＡＩＤ的诊断价值。

１　资料与方法

１．１　一般资料　收集２０１１年４月至２０１２年４月，在本院门

诊及住院确诊为 ＡＩＤ 的患者２７１例，包括系统性红斑狼疮

（ＳＬＥ）９０例、混合性结缔组织病（ＭＣＴＤ）３５例、干燥综合征

（ＳＳ）２３例、类风湿关节炎（ＲＡ）３７例、系统性硬化症（ＳＳｃ）１８

例、自身免疫性肝炎（ＡＩＨ）２８例、其他 ＡＩＤ４０例；确诊为非

ＡＩＤ的患者１６５例，其中男１４３例，年龄１７～６５岁，平均４１．１

岁；女性２９３例，年龄１３～７０岁，平均３９．８岁；诊断均符合相

关疾病的国际诊断标准，所有患者均空腹采血分离血清直接

检测。

１．２　方法

１．２．１　ＩＩＦＡＮＡ检测　试剂盒来自于德国欧蒙医学实验诊

断有限公司。每个反应区同时有灵长类肝组织切片和 ＨＥＰ２

细胞。血清稀释后与抗原基质片反应３０ｍｉｎ同时设阳性和阴

性对照，浸泡５ｍｉｎ，加入荧光标记的二抗避光孵育３０ｍｉｎ，浸

泡５ｍｉｎ，加甘油封片后荧光显微镜下判读结果。以抗体滴度

大于或等于１∶１００为阳性。

１．２．２　ＬＩＡＡＮＡｓ检测　试剂来自于北京海瑞祥天生物有限

公司，采用ＬＩＡ检 ＡＮＡｓ特异性抗体，包括抗ＡＭＡＭ２、抗

Ｕ１ｎＲＮＰ、抗ＳｍＤ１、抗ＳＳＡ／６０ｋｄ、抗 ＳＳＡ／５２ｋｄ抗体、抗

ＳＳＢ、抗Ｓｃｌ７０、抗Ｊｏ１、ＣＢＮＰＢ（抗着丝点抗体）、抗ｄｓＤＮＡ、

抗Ｎｕｃ（核小体抗体）、抗Ｈｉｓ（组蛋白抗体）、抗ＰＯ（核糖体Ｐ

蛋白抗体）。１∶１００稀释的患者１Ｌ血清与膜条上的靶抗原

反应３０ｍｉｎ，洗涤３次加入１Ｌ酶标记的抗人ＩｇＧ（酶结合物）

反应３０ｍｉｎ，洗涤３次（每次５ｍｉｎ），加入底物液反应１０ｍｉｎ，

蒸馏水清洗膜条加入终止液终止反应，待膜干燥后，将实验结

果与试剂盒提供的ＬＩＡ特异判读卡比较，判定结果。

１．３　统计学方法　采用ＳＰＳＳ１１．０统计软件分析，组间阳性

率比较用χ
２ 检验，犘＜０．０５为差异有统计学意义。指标相关

性分析采用Ｓｐｅａｒｍａｎ相关分析方法，犘＜０．０５为差异有统计

学意义。

２　结　　果

ＩＩＦＡＮＡ和ＬＩＦＡＮＡｓ在自身免疫病组与非自身免疫病

组之间存在明显差异（犘＜０．０１），ＡＮＡ在自身免疫病患者中

的阳性率（６５．３％）明显高于非自身免疫病患者（１７．６％），ＡＮ

Ａｓ在自身免疫病患者中的阳性率（５７．９％）明显高于非自身免

疫病患者（２０．０％）。但 ＡＮＡ和 ＡＮＡｓ检测结果仅在 ＭＣＴＤ

和ＳＬＥ患者中存在相关性（犘＜０．０１），在其他观察组中不存在

相关性（犘＞０．０５），表１。

表１　ＩＩＦＡＮＡ和ＬＩＦＡＮＡｓ在不同自身免疫

　　　疾病中的相关性［狀（％）］

组别 狀 ＩＩＦＡＮＡ ＬＩＡＡＮＡｓ

ＡＩＤ ２７１ １７７（６５．３） １５７（５７．９）

ＳＬＥ ９０ ６３（７０．２）△ ５５（６１．１）

ＭＣＴＤ ３５ ３０（５．７）△ ３１（８８．６）

ＳＳ ２３ ８（３４．８）＃ １６（６９．６）

续表１　ＩＩＦＡＮＡ和ＬＩＦＡＮＡｓ在不同自身免疫

　　疾病中的相关性［狀（％）］

组别 狀 ＩＩＦＡＮＡ ＬＩＡＡＮＡｓ

ＲＡ ３７ ２９（８．４）＃ ２０（５４．０）

ＳＳｃ １８ １２（６６．７）＃ １４（７７．８）

ＡＩＨ ２８ １３（４６．４）＃ ７（３５．０）

其他ＡＩＤ ４０ ２２（５５．０）＃ １４（５．０）

非ＡＩＤ １６５ ２９（１７．６）＃ ３３（２０．０）

　　注：与非 ＡＩＤ组相比，犘＜０．０１；在同一种疾病中与ＬＩＡＡＮＡｓ

比较，△犘＜０．０１，＃犘＞０．０５。

３　讨　　论

ＩＩＦ作为ＡＮＡ检测的标准方法，具有检测灵敏度高、操作

方便，且能针对细胞核、细胞质、细胞骨架、细胞周期等各种自

身抗体，具有检测范围广等优点［２］。自从以 ＨＥｐ２细胞为基

质的ＩＩＦＡＮＡ建立以后，国内外许多实验室均采用此方法作

为ＡＮＡ的筛查试验，但由于检测时干扰现象或人体正常免疫

反应等会出现假阳性，基质中部分靶抗原分布不均、含量低等

原因也会出现假阴性结果。而ＬＩＡ作为ＡＮＡｓ的特异性抗体

确认实验中的一种，在反应膜条上平行包被多种高度纯化或重

组的抗原物质，具有操作简单快速、易自动化，结果判读方便，

一次可检测 ＡＩＤ相关的多种特异性自身抗体，并且在方法学

上与ＥＬＩＳＡ比较有相似的灵敏度和特异性等优点
［３４］。

本研究结果显示两种方法检测结果的总体符合率仅为

６５．６７％。经统计分析，ＩＩＦＡＮＡ与ＬＩＡＡＮＡｓ检测结果的差

异有统计学意义（犘＜０．０１），从方法学角度分析，ＩＩＦＡＮＡ与

ＬＩＡＡＮＡｓ检测结果并不完全一致，不能相互替代。以ＨＥｐ２

细胞为抗原基质检测 ＡＮＡ 时，基质中的抗原存在分布不均、

含量过低以及不同固定方法对特定抗原的破坏等因素的影响，

可能导致部分特异性抗体的漏检［５６］。如果实验室以ＩＩＦ作为

ＡＮＡ初筛试验，初筛阳性后再进行 ＡＮＡｓ特异性抗体检测，

会导致１０％以上的患者ＡＮＡ假阴性，很容易造成部分具有重

要临床意义的ＡＮＡｓ特异性抗体漏检，导致ＡＩＤ患者的误诊、

漏诊［７］。另一方面，由于ＬＩＡＡＮＡｓ检测的特异性抗体数量

极其有限，而ＡＩＤ患者体内存在的自身抗体多达上百种
［８９］，

从理论上分析该方法不能代替针对总抗体的ＩＩＦＡＮＡ检测。

本实验ＡＮＡ和ＡＮＡｓ的阳性检测率在自身免疫病组与

非自身免疫病组间差异有统计学意义（犘＜０．０１）。ＡＮＡ在自

身免疫病患者中的检出率高于非自身免疫病患者，ＡＮＡｓ在自

身免疫病患者中的检出率亦显著高于非自身免疫病患者。

ＡＮＡ和 ＡＮＡｓ检测结果仅在 ＭＣＴＤ、ＳＬＥ患者中存在相关

性，在其他观察组中不存在相关性。本结果中ＳＬＥ患者的

ＡＮＡ阳性检出率为７０．２％，抗Ｓｍ、抗ｄｓＤＮＡ、抗ｈｉｓｔｏｎｅ作

为ＳＬＥ的特异性标志抗体，抗Ｓｍ对ＳＬＥ诊断特异性高，但敏

感性低，因此同时做 ＡＮＡｓ的检测可增加检测的敏感性。抗

ＳＳＡ和抗ＳＳＢ是诊断ＳＳ的标志性抗体，抗ＳＳＡ的敏感性高，

但抗ＳＳＢ 较 抗ＳＳＡ 诊 断 ＳＳ 更 为 特 异。抗 Ｕ１ｎＲＮＰ 是

ＭＣＴＤ的标志性抗体，但也存在特异性较差的不足，因此ＩＩＦ

ＡＮＡ与ＬＩＡＡＮＡｓ同时检测可以提高自身免疫病的检出率，

对患者病情的判定、追踪和预防也具有重要的作用。

本研究的ＩＩＦＡＮＡ（－）／ＬＩＡＡＮＡｓ（＋）结果表明，ＩＩＦ检

测ＡＮＡ可导致几乎所有种类的ＡＮＡｓ特异性抗体漏检，其中

·２９６· 检验医学与临床２０１３年３月第１０卷第６期　ＬａｂＭｅｄＣｌｉｎ，Ｍａｒｃｈ２０１３，Ｖｏｌ．１０，Ｎｏ．６



最容易漏检的特异性抗体为抗Ｒｏ５２、抗ＳＳＡ、抗ＳＳＢ，其次

为抗ＡＭＡＭ２、抗Ｓｍ和抗Ｊｏ１，这些漏检的特异性抗体都具

有重要的临床意义，因此，无论从不同检测方法的本质特征还

是从实际临床意义来看，ＩＩＦＡＮＡ的检测不能完全代替ＬＩＡ

ＡＮＡｓ的检测。

本实验中ＩＩＦＡＮＡ（＋）／ＬＩＡＡＮＡｓ（－）组常见的１３项

特异性抗体均为阴性，虽然 ＡＮＡ阳性可在许多疾病出现，结

合临床诊断发现抗体滴度与疾病活动有一定关系，即滴度越

高，疾病处于活动期可能性越大。ＡＮＡ不能作为某种ＡＩＤ的

特异性诊断指标，作为初筛实验，与 ＡＮＡｓ的联合检测，更有

利于提高诊断的准确率，使特异性、敏感性大大增强［１０１１］。

总之，ＡＮＡｓ特异性抗体检测具有疾病特异度和较高的检

测敏感度，而ＩＩＦＡＮＡ筛查具有抗体检测的全面性。无论是

从方法学角度还是实际临床意义分析，本次统计的结果均表明

ＩＩＦＡＮＡ和ＬＩＡＡＮＡｓ特异性抗体检测不能相互代替，临床

应对需要通过检测 ＡＮＡ来排除 ＡＩＤ患者的标本同时进行

ＩＩＦＡＮＡ和ＡＮＡｓ特异性抗体的检测，以避免仅用一种方法

检测导致的ＡＩＤ患者漏诊。
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的日常维护与保养，做好室内与室间质控，选择国内正规的（通

过ＩＳＯ认证）、可溯源的试剂商提供的试剂和校正物，严格按

照操作规程进行临床检测工作。当实验室内同一检测项目在

两套以上检测系统检测时，必须对其进行比对分析和偏倚评

估，保证了同一实验室检测结果的准确、可靠性，满足临床的需

要，更好地为临床服务。
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［２］ ［ＮＯａｕｔｈｏｒｓｌｉｓｔｅｄ］．Ｍｅｄｉｃａｒｅ，ＭｅｄｉｃａｉｄａｎｄＣＬＩＡｐｒｏ

ｇｒａｍｓ，ｒｅｇｕｌａｔｉｏｎｓｉｍｐｌｅｍｅｎｔｉｎｇｔｈｅＣｌｉｎｉｃａｌＬａｂｏｒａｔｏｒｙ

ＩｍｐｒｏｖｅｍｅｎｔＡｍｅｎｄｍｅｎｔｏｆ１９９８（ＣＬＩＡ）ＨＣＦＡ．Ｆｉｎａｌ

ｒｕｌｅｗｉｔｈｃｏｍｍｅｎｔｐｅｒｉｏｄ［Ｊ］．ＦｅｄＲｅｇｉｓｔ，１９９２，５７（４０）：

７００２７１８６．

［３］ 张秀明，郑松柏，孙蕾，等．应用 Ｗｅｓｔｇａｒｄ方法评价决定

图判断生化检测系统性能的可接受性［Ｊ］．中华检验医学

杂志，２００７，３０（１）：８６．

［４］ 邱玲，程歆琦，刘荔，等．多台生化分析仪多项目同时进行

比对的实验研究设计及应用［Ｊ］．中华检验医学杂志，

２００７，３０（９）：１００１１００４．

［５］ 罗万义，吴英．自建检测系统测定血清总蛋白的结果比对

及偏倚评估［Ｊ］．检验医学与临床，２０１１，２４（８）：３４０１

３４０２．

［６］ 陈志龙，张斌豪．血清丙氨酸氨基转移酶、总蛋白定量分

析方法的评价［Ｊ］．现代诊断与治疗，２００５，１６（２）：７０７１．

（收稿日期：２０１２０７０６　修回日期：２０１２１１１９）
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