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血液标本保存条件对肝功能测定结果的影响
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　　【摘要】　目的　分析血液标本保存条件对肝功能指标检测结果的影响。方法　随机选择临床血液标本３份，

分离血清标本后４、３７℃条件下密封保存，每２４ｈ进行肝功能指标检测，连续检测５ｄ，筛选出无蒸发条件下较稳定

的指标；随机选择临床血液标本５３份，分离血清后４、３７℃条件下非密封保存，每隔２４ｈ进行碱性磷酸酶（ＡＬＰ）、

总蛋白（ＴＰ）、清蛋白（ＡＬＢ）检测，连续检测７ｄ。对检测结果进行标准化后，进行组间比较的方差分析。结果　４℃

非密封保存，ＡＬＰ、ＴＰ第４天检测结果与第１天比较差异有统计学意义（犘＜０．０５），ＡＬＢ第３天检测结果与第１天

比较差异有统计学意义（犘＜０．０５）；３７℃非密封保存，ＡＬＰ、ＴＰ、ＡＬＢ第２天检测结果与第１天比较差异有统计学

意义（犘＜０．０５）。结论　血液标本液体蒸发对肝功能指标检测结果影响较大；４℃非密封保存２ｄ之内，ＡＬＢ、ＴＰ、

ＡＬＰ检测结果真实可靠，３７℃非密封保存２４ｈ后，复查结果无意义。
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犇犗犐：１０．３９６９／犼．犻狊狊狀．１６７２９４５５．２０１３．１２．００３ 文献标志码：Ａ 文章编号：１６７２９４５５（２０１３）１２１４９３０２

犐狀犳犾狌犲狀犮犲狅犳犱犻犳犳犲狉犲狀狋狊狋狅狉犪犵犲犮狅狀犱犻狋犻狅狀狊狅犳狊犲狉狌犿狅狀犺犲狆犪狋犻犮犳狌狀犮狋犻狅狀狉犲狊狌犾狋狊

　犆犝犐犜犪狅

１，２，犎犝犃犖犌犆犺狌狀犺狌犪１
，２，犔狌狅

犢犪狀犵
１△ （１．犆犾犻狀犻犮犪犾犔犪犫狅狉犪狋狅狉狔，犛狅狌狋犺狑犲狊狋犎狅狊狆犻狋犪犾狅犳狋犺犲犜犺犻狉犱 犕犻犾犻狋犪狉狔 犕犲犱犻犮犪犾犝狀犻狏犲狉狊犻狋狔，犆犺狅狀犵狇犻狀犵

４０００３８，犆犺犻狀犪；２．狋犺犲犜犺犻狉狋犲犲狀狋犺犜犲犪犿，犛狋狌犱犲狀狋狊犅狉犻犵犪犱犲，狋犺犲犜犺犻狉犱 犕犻犾犻狋犪狉狔 犕犲犱犻犮犪犾犝狀犻狏犲狉狊犻狋狔，犆犺狅狀犵狇犻狀犵

４０００３８，犆犺犻狀犪）

【犃犫狊狋狉犪犮狋】　犗犫犼犲犮狋犻狏犲　Ｔｏｉｎｖｅｓｔｉｇａｔｅｔｈｅｉｎｆｌｕｅｎｃｅｏｆｄｉｆｆｅｒｅｎｔｓｔｏｒａｇｅｃｏｎｄｉｔｉｏｎｓｏｆｔｈｅｂｌｏｏｄｓｐｅｃｉｍｅｎｏｎｈｅ

ｐａｔｉｃｆｕｎｃｔｉｏｎｔｅｓｔ．犕犲狋犺狅犱狊　Ｔｈｒｅｅｂｌｏｏｄｓｐｅｃｉｍｅｎｓｗｅｒｅｓｅｌｅｃｔｅｄ，ａｎｄｓｅｒｕｍｗｅｒｅｓｅｐａｒａｔｅｄａｎｄｓｔｏｒｅｄａｔ４ａｎｄ

３７℃ ｗｉｔｈｃｌｏｓｉｎｇｔｈｅｔｕｂｅ，ｒｅｓｐｅｃｔｉｖｅｌｙ．Ｔｈｅｈｅｐａｔｉｃｆｕｎｃｔｉｏｎｔｅｓｔｓｗｅｒｅｐｅｒｆｏｒｍｅｄｆｏｒ５ｄａｙｓｗｉｔｈａ２４ｈｏｕｒｓｉｎ

ｔｅｒｖａｌ．Ａｆｔｅｒｔｈａｔ，ｂｌｏｏｄｓａｍｐｌｅｓｆｒｏｍ５３ｐａｔｉｅｎｔｓｗｅｒｅｔａｋｅｎｔｏａｎａｌｙｚｅａｌｋａｌｉｎｅｐｈｏｓｐｈａｔａｓｅ（ＡＬＰ），ｔｏｔａｌｐｒｏｔｅｉｎ

（ＴＰ）ａｎｄａｌｂｕｍｉｎ（ＡＬＢ）ｆｏｒｃｏｎｔｉｎｕｏｕｓ７ｄａｙｓ．犚犲狊狌犾狋狊　Ａｔ４℃ｃｏｎｄｉｔｉｏｎ，ｔｈｅｒｅｗａｓａｓｔａｔｉｓｔｉｃａｌｄｉｆｆｅｒｅｎｃｅｏｆ

ＡＬＰａｎｄＴＰｂｅｔｗｅｅｎｔｈｅ４ｔｈｄａｙａｎｄｔｈｅ１ｓｔｄａｙ（犘＜０．０５），ｗｈｉｌｅｔｈｅｒｅｗａｓａｓｔａｔｉｓｔｉｃａｌｄｉｆｆｅｒｅｎｃｅｏｆＡＬＢｂｅｔｗｅｅｎ

ｔｈｅ３ｒｄｄａｙａｎｄｔｈｅ１ｓｔｄａｙａｔ３７℃ｃｏｎｄｉｔｉｏｎ（犘＜０．０５）．ＴｈｅｒｅｗａｓａｓｔａｔｉｓｔｉｃａｌｄｉｆｆｅｒｅｎｃｅｏｆＡＬＢ，ＴＰａｎｄＡＬＢ

ｂｅｔｗｅｅｎｔｈｅ２ｎｄｄａｙａｎｄｔｈｅ１ｓｔｄａｙ（犘＜０．０５）．犆狅狀犮犾狌狊犻狅狀　Ｅｖａｐｏｒａｔｉｏｎｃｏｕｌｄｈａｖｅｏｂｖｉｏｕｓｉｎｆｌｕｅｎｃｅｏｎｔｈｅｒｅｓｕｌｔ

ｏｆｈｅｐａｔｉｃｆｕｎｃｔｉｏｎｔｅｓｔ．ＲｅｓｕｌｔｓｏｆＡＬＢ，ＴＰａｎｄＡＬＰｍｉｇｈｔｂｅｒｅｌｉａｂｌｅｗｈｅｎｓａｍｐｌｅｓｂｅｉｎｇｓｔｏｒｅｄｗｉｔｈｉｎ２ｄａｙｓａｔ

４℃．

【犓犲狔狑狅狉犱狊】　ｂｌｏｏｄｓｐｅｃｉｍｅｎ；　ｓｔｏｒａｇｅｃｏｎｄｉｔｉｏｎ；　ｈｅｐａｔｉｃｆｕｎｃｔｉｏｎｔｅｓｔ；　ｅｖａｐｏｒａｔｉｏｎ　

　　临床检验结果是医生对患者进行疾病诊断的重要依据，也

是反映疾病治疗疗效的重要数据［１２］。影响检验结果准确性的

因素包括标本采集方式、标本放置时间、仪器状态、操作者技术

水平等［３］，任何环节的疏忽都有可能造成检验结果不准确。分

析前质量控制，尤其是血液标本的保存条件、保存时间，被认为

是影响临床检验工作质量的重要环节，已成为检验分析质量控

制的重要组成部分，其对生化指标检测结果的影响也受到广泛

关注［４６］。本研究分析了标本不同放置时间对多项生化指标检

测结果的影响，结果报道如下。

１　材料与方法

１．１　标本来源　２０１２年６～１０月本院临床患者肝功能检测

血液标本。

１．２　仪器与试剂　ＡＵ２７００全自动生化分析仪及配套试剂

（日本奥林巴斯）。

１．３　方法

１．３．１　检测指标筛选　随机选择血液标本３份，离心后各取

血清１ｍＬ置２个ＥＰ管中，加盖密封后分别于４、３７℃保存，

连续５ｄ于相同时间点进行丙氨酸氨基转移酶（ＡＬＴ）、天冬氨

酸氨基转移酶（ＡＳＴ）、γ谷氨酰基转肽酶（ＧＧＴ）、碱性磷酸酶

（ＡＬＰ）、总蛋白（ＴＰ）、清蛋白（ＡＬＢ）、总胆红素（ＴＢＩＬ）、直接胆

红素（ＤＢＩＬ）、总胆汁酸（ＴＢＡ）、５′核苷酸酶（５′ＮＴ）、αＬ岩藻

糖苷酶（ＡＦＵ）及前清蛋白（ＰＡ）检测，每日检测后相同条件下

加盖保存标本；以批间变异系数小于５％作为标准，综合考虑

成本及指标检测的临床参考价值，筛选适合的指标用于后续

试验。

１．３．２　血清蒸发对检测结果的影响　随机选择血液标本５３

份，离心后各取血清１ｍＬ置２个ＥＰ管中，不加盖条件下于４、

３７℃保存，连续７ｄ于相同时间点进行筛选指标检测，每日检

测后不加盖条件下相应温度保存标本。

１．４　统计学处理　使用ＧｒａｐｈＰａｄｐｒｉｓｍ５软件对检测数据进

行标准化处理；计量资料以狓±狊表示，标准化后的数据组间比

较采用方差分析；显著性检验水准为α＝０．０５，犘＜０．０５为差
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异有统计学意义。

２　结　　果

２．１　指标筛选结果　血清标本加盖后，不同温度条件下保存

不同时间后，各指标检测结果见表１～２。

２．２　血清蒸发对检测结果的影响　经筛选，确定 ＡＬＰ、ＴＰ、

ＡＬＢ作为待检测指标，用于判断血清蒸发对检测结果的影响；

数据方差分析结果见图１。

表１　４℃保存标本各指标检测结果（狓±狊）

保存时间（ｄ） ＡＬＴ（Ｕ／Ｌ） ＡＳＴ（Ｕ／Ｌ） ＧＧＴ（Ｕ／Ｌ） ＡＬＰ（Ｕ／Ｌ） ＴＰ（ｇ／Ｌ） ＡＬＢ（ｇ／Ｌ）

１ １４．８０±０．６８ ２３．２４±４．４６ １７．２８±０．３４ ８１．５４±２．２０ ７６．４８±１．６９ ４５．８８±０．６３

２ ２０．８６±１．３１ １９．８８±２．０９ ２０．４０±０．３８ ５５．８６±１．５９ ９２．７６±３．１５ ５９．０４±１．４９

３ ３４．３６±２．２１ ４３．３４±２．６５ ３６．０４±２．５６ ６８．７０±２．２４ １０７．７４±３．７５ ７４．５４±２．６９

４ ５４．４８±３．０９ ６１．６９±４．９９ ５０．６８±４．３８ ６８．５４±５．３１ ９６．０２±３．４４ ６１．３２±２．３５

５ ３４．１２±２．９０ ４５．３０±２．４４ ３６．４２±２．０２ ６０．５８±２．０２ １０７．５４±３．１３ ７５．０４±１．４１

续表１　４℃保存标本各指标检测结果（狓±狊）

保存时间（ｄ） ＴＢＩＬ（μｍｏｌ／Ｌ） ＤＢＩＬ（μｍｏｌ／Ｌ） ＴＢＡ（μｍｏｌ／Ｌ） ５′ＮＴ（Ｕ／Ｌ） ＡＦＵ（Ｕ／Ｌ） ＰＡ（ｇ／Ｌ）

１ ９．４８±０．５３ １．７８±０．４８ ２．９８±０．５７ ３．１２±１．８８ ４４．０２±２．２８ ０．３１±０．０１

２ ９．４６±１．７２ ２．００±０．３４ ４．６８±０．９４ ２．６２±０．６７ ５４．４６±２．６４ ０．４９±０．０２

３ １１．７０±１．７８ ３．７４±０．４２ ３．８０±０．４５ ４．５２±０．６５ ７４．５４±３．７２ ０．３５±０．０４

４ ３２．３４±３．７６ ６．８４±０．８６ ７．７４±０．６８ ４．４６±０．４９ ４８．２８±２．３０ ０．７１±０．０６

５ ４６．０６±３．６６ １０．１０±１．１６ １２．９４±０．９３ ８．２２±０．８６ ６６．８２±１．７２ １．００±０．０８

表２　３７℃保存标本各指标检测结果

保存时间（ｄ） ＡＬＴ（Ｕ／Ｌ） ＡＳＴ（Ｕ／Ｌ） ＧＧＴ（Ｕ／Ｌ） ＡＬＰ（Ｕ／Ｌ） ＴＰ（ｇ／Ｌ） ＡＬＢ（ｇ／Ｌ）

１ １４．９５±１．３２ ２０．７８±０．６７ １７．５５±０．７３ ８３．５０±２．１３ ７５．９０±１．６２ ４６．３３±０．４３

２ ２１．４２±１．４０ ２０．３２±２．３６ ２０．７２±０．５３ ５６．２４±１．６７ ９２．５２±２．５３ ５９．８４±１．９５

３ ３４．３０±２．３９ ４４．４８±２．９１ ３７．３０±２．２３ ６８．９２±２．１７ １０３．２４±５．０７ ７５．８６±２．６７

４ ５４．２２±２．９９ ６３．０２±５．９９ ５１．１４±５．３２ ７９．２８±３．２５ ９７．７４±２．７０ ６０．７８±２．３４

５ ３３．９２±２．６０ ４５．３６±１．７７ ３６．４２±２．０２ ６０．６４±１．８３ １０９．０４±２．５１ ７５．５８±２．４７

续表２　３７℃保存标本各指标检测结果

保存时间（ｄ） ＴＢＩＬ（μｍｏｌ／Ｌ） ＤＢＩＬ（μｍｏｌ／Ｌ） ＴＢＡ（μｍｏｌ／Ｌ） ５′ＮＴ（Ｕ／Ｌ） ＡＦＵ（Ｕ／Ｌ） ＰＡ（ｇ／Ｌ）

１ ９．６０±０．６４ ２．５８±０．４０ ３．２５±０．２４ ３．５３±１．８０ ４２．６８±１．９７ ０．３１±０．０１

２ ９．６０±１．３１ ２．１２±０．３６ ４．７６±０．６５ ２．８２±０．５４ ５４．５６±３．０１ ０．５０±０．０３

３ １１．５４±１．１８ ３．８８±０．５４ ３．７８±０．５４ ４．５０±０．５５ ７４．００±２．８７ ０．３５±０．０４

４ ３２．２８±３．０９ ７．２８±０．６０ ７．９８±０．２２ ４．７８±０．５２ ４５．９６±２．５６ ０．７０±０．０２

５ ４５．６８±３．５６ １０．４２±１．２１ １３．３０±１．４５ ７．９０±１．０９ ６８．０８±２．３７ １．０２±０．０８

　　注：与第１天检测结果比较，犘＜０．０５。

图１　血清蒸发对ＡＬＰ、ＴＰ、ＡＬＢ检测结果的影响

３　讨　　论

３．１　筛选数据分析　临床检验实际工作中，相同指标检测结

果批间变异系数允许范围为小于５％。根据本研究结果表１～

２计算可知，ＧＧＴ、ＡＬＰ、ＴＰ、ＡＬＢ、ＡＦＵ、ＰＡ检测结果较为稳

定，批间变异系数均小于５％，再综合考虑检测成本及临床参

考价值，最终选择ＡＬＰ、ＴＰ、ＡＬＢ进行后续实验。

３．２　ＡＬＰ、ＴＰ、ＡＬＢ数据分析　（１）就ＴＰ检测而言，血清标

本不加盖条件下４℃保存，前３天检测结果比较差异无统计学

意义（犘＞０．０５），说明标本４℃保存３ｄ内可用于ＴＰ复查，但

从第４天开始，检测结果逐渐升高，且比较差异有统计学意义

（犘＜０．０５），不可用于复查；３７℃条件下保存标本，从第２天

起，ＴＰ检测结果的差异即有统计学意义（犘＜０．０５），说明该条

件下保存标本，仅在当日有复查意义。（２）就 ＡＬＰ检测而言，

血清标本不加盖条件下４℃保存，前３天检测结果比较差异无

统计学意义（犘＞０．０５），说明标本４℃保存（下转第１４９７页）
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３　讨　　论

随着新类型抗菌药物的广泛使用，不同地区和不同时期血

培养病原菌的主要种类和药敏试验结果均不断发生变化。本

院近３年血培养病原菌的分布特征，与本院往年资料及其他医

院的报道结果基本一致［３６］。Ｇ－杆菌以大肠埃希菌、肺炎克雷

伯菌、铜绿假单胞菌和鲍曼不动杆菌为主，Ｇ＋球菌以表皮葡萄

球菌、金黄色葡萄球菌、屎肠球菌和粪肠球菌为主。

Ｇ－杆菌中耐药率较低的为亚胺培南、美洛培南、阿米卡

星、头孢哌酮／舒巴坦、哌拉西林／他唑巴坦。大肠埃希菌和肺

炎克雷伯菌产ＥＳＢＬｓ比例居高不下，产ＥＳＢＬｓ菌株绝大多数

为多药耐药菌，应限制和慎用广谱β内酰胺类药物。大肠埃希

菌、肺炎克雷伯菌和阴沟肠杆菌均出现碳青霉烯类抗菌药物耐

药株，鲍曼不动杆菌对临床常用抗菌药物全耐药的菌株约占

３０％，应引起重视，对相应患者应做好隔离。Ｇ＋球菌以葡萄球

菌属和肠球菌属为主，葡萄球菌属甲氧西林耐药率居高不下。

如果血培养检出表皮葡萄球菌等凝固酶阴性葡萄球菌，需结合

临床特征和多个血培养瓶的结果判断是病原菌还是污染

菌［７８］。在采集血液时应注意无菌操作，对采集部位的体表进

行严格消毒，最好在２４ｈ内不同时间段采集２～３次，每次在

体表２个部位采集，如果２次以上或２个部位均培养出凝固酶

阴性葡萄球菌，则感染的可能性较大［７８］。Ｇ＋ 球菌对万古霉

素、替考拉宁和利奈唑胺的敏感率均为１００．０％。念珠菌合计

对临床常用抗真菌药物两性霉素Ｂ、５氟胞嘧啶、氟康唑和伊

曲康唑耐药率均低于５％。

本院血培养病原菌耐药率居高不下，应重视对疑似败血症

患者及时进行血培养。血培养应采取分级报告制度，如果血培

养仪报警阳性，应及时进行血液涂片、革兰染色镜检，并尽快将

结果告知医护人员；再利用培养阳性的血液进行 ＫＢ法初步

药敏试验，并在第２天将结果告知医护人员的同时对血平板上

培养出的病原菌利用自动化仪器鉴定及药敏试验［９］，第３天可

发出正式报告。通过分级报告制度，可及时提供信息，实现临

床合理用药。
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３ｄ内可用于ＡＬＰ复查，但从第４天开始，检测结果逐渐升高，

且比较差异有统计学意义（犘＜０．０５），不可用于复查；３７℃条

件下保存标本，从第２天起，ＡＬＰ检测结果的差异即有统计学

意义（犘＜０．０５），说明该条件下保存标本，仅在当日有复查意

义。（３）就ＡＬＢ检测而言，血清标本不加盖条件下４℃保存，

前２天检测结果比较差异无统计学意义（犘＞０．０５），说明标本

４℃保存２ｄ内可用于ＡＬＢ复查，但从第３天开始，检测结果

逐渐升高，且比较差异有统计学意义（犘＜０．０５），不可用于复

查；３７℃条件下保存标本，从第２天起，ＡＬＰ检测结果的差异

即有统计学意义（犘＜０．０５），说明该条件下保存标本，仅在当

日有复查意义。

综上所述，非密封保存导致的血液标本液体蒸发对生化指

标检测结果的影响不容忽视［７］。如不能正确掌握非密封标本

保存时间对检测结果的影响，极易导致检验结果不准确，影响

患者的疾病诊断、疗效评价、预后判断等。本研究证实，非密封

保存血液标本，４℃保存２ｄ之内检测结果真实可靠，而ＡＬＰ、

ＴＰ检测结果在３ｄ内可保持相对准确
［８］。而在３７℃条件下，

标本保存２４ｈ后，ＡＬＰ、ＴＰ、ＡＬＢ检测结果均与新采集标本存

在较大差异，仅在２４ｈ内能反映患者真实情况。因此，笔者建

议在检验科实际工作中，血液标本在检测前应尽量缩短非封闭

条件下的保存时间，以保证检验结果准确性；已完成检测的标

本，应在４℃条件下封闭保存，以备临床复查需求，尤其对烧

伤、新生儿、重度脱水等特殊患者，血液标本的保存更应遵循此

原则。
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